












DE: SERVICIO DE RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 

A: SERVICIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Asunto: ALEGACIONES ACTA ref. CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2195/24

       Adjunto se remite documentación anexa atendiendo a las deficiencias observadas en la inspección realizada en el
CAE PRUDENCIO GUZMÁN. Se lamenta el retraso en dicha contestación ya que se ha tenido que recabar el anexo II
por parte de la EVAT implicada y la gestión del equipo ha cambiado desde su implementación de manos por lo cual ha
sido necesario que el nuevo responsable de su mantenimiento realizará dicha documentación. Dicha documentación se
presentó en el registro general 23/07/2024, del cual se presenta tanto justificante como la documentación presentada. 

      En referencia a la segunda desviación se adjunta el informe anual de la instalación remitido al CSN, donde se
certifica los resultados de la vigilancia anual de los niveles de radiación en los puestos de trabajo. Por otro lado, se
adjunta asimismo copia de las lecturas dosimétricas del dosímetro de área desde enero hasta abril del 2024 en respuesta
a la primera desviación indicada en dicha acta.

Atentamente,

: B/ /b

RESPONSABLE DE SERVICIO EN FUNCIONES
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