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ACTA DE INSPECCION

D I Inspectora del Consejo de

Seguridad Nclear,

CERTIFICA: Que se personé el dia veinte de octubre de dos mil diez en la

empresa CEMOSA (delegacion de Jaén) (i

| Jaén

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspecciéon de control a una
instalacion radiactiva con fines industriales en sus actividades de medida de
densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya
altima autorizacién (MO-10) fue concedida por la Direccion General de
Politica Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
fecha 6 de julio de 2007.

Que la Inspeccion fue recibida por D.
Departamento de Calidad y Supervisor de la ion, D. : -
Jefe de Laboratorio en Jaén y D2 ~cnico de Calidad,
quienes en representacion del titular, aceptaron la finalidad de la inspeccion
en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protecciéon Radiolégica.

Diector __ del

Que elllos representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que, el acta que se levante de este
acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma,
tendran la consideraciéon de documentos ptiblicos y podran ser publicados de
oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a
los efectos de que el titular exprese qué informaciéon o documentacion
portada durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter
onfidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
linformacién requerida y suministrada, resulta que:

1.- SITUACION DE LA INSTALACION (Cambios y modificaciones; incidencias).

- “CEMOSA” con domicilio social en C/—15—

§ en Malaga, es titular de una instalaciéon radiactiva de segunda
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categoria y referencias IRA/0514 e IR/MA-09/76 autorizada para
desarrollar las actividades de ‘medida de densidad y humedad de
suelos y radiografia industrial” con un almacenamiento central en
Malaga y tres recintos de almacenamiento en otras tantas delegaciones
en las provincias de Sevilla, Jaén y Granada.

- El titular habia solicitado modificacién de la instalacion (MO-11) ante la
autoridad competente en julio de 2007 y remitido al CSN diversas
documentaciones requeridas para la evaluacion de la solicitud en
tramite, la ditima de ellas en abril 2010. La modificacién dispone de
informe favorable del CSN de 15.10.10

- Se habia recibido la circular informativa n°® 4/2010 sobre el contenido del
Plan de Emergencia Interior y las recomendaciones de la guia /.10 del
CSN para su elaboracién o revision.

- Lainspeccion informé sobre la obligacion de incorporar al reglamento de
funcionamiento y/o Plan de Emergencia los requisitos de la 1S-18 del
CSN sobre notificacion de sucesos, asi como de remitir estos
documentos revisados al CSN.

- Lainspeccion informé sobre la obligacién de elaborar, implantar y remitir
al CSN el procedimiento sobre “comunicacion de deficiencias” exigido
en el art. 8 bis del RD 1836/1999 modificado por RD 35/2008.

- No se habian producido incidencias ni sucesos radiolégicos que afectaran
a esta delegacién durante los meses de 2010.

El dia de la inspeccidn, segin se manifestd, en la delegacién de Jaén
*2 | existen cuatro equipos asignados de forma permanente y que ese dia se
encontraban realizando trabajos en la provincia, durante la jornada
i;laboral, segun se describe en el apartado n°® 3 del acta.

+ Personal, trabajadores expuestos (delegacion Jaén)

La instalacion radiactiva dispone de personal con licencia de superwsor
en el campo de “medida de densidad y humedad de suelos”

e o2y 13.06.11).

- Se manifiesta que se establecera por escrito la responsabilidad entre
supervisores y la linea jerarquica en una revision del Reglamento de
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Funcionamiento vigente (versién de mayo de 2007) y se mantendra la
relacion actualizada del personal de la misma.

- La instalacion en su delegacion de Jaén dispone de personal con
licencia de operador (8) en vigor o en tramite de renovacién/concesion
en el campo de “‘medida de densidad y humedad de suelos” ﬂ

(30319, S (22 03.15)

(23.08.1 5)

2.10.11).

- El titular habia realizado la distribucion de los documentos Reglamento
de Funcionamiento y Plan de Emergencia asi como otras
documentaciones de la instalacion en marzo 2008, marzo 2009 y
septiembre 2010 entre estos trabajadores y habia impartido formacién
en proteccion radiolégica y transporte de material radiactivo en
septiembre 2009. Disponibles la lista de asistentes firmada por parte de
los operadores y del contenido del curso y documentacion entregada. _

e El titular ha realizado y manifiesta que se mantienen, la clasificacion
radiolégica de los trabajadores expuestos en “categoria A” en su RF
punto 2.6. En esta delegacién se consideran como tales a todo el
personal con licencia de operador.

e El titular realiza el control dosimétrico de los trabajadores expuestos
mediante dosimetros individuales TL, manifiesta que ninguno de ellos es
trabajador expuesto en otra instalacién y dispone de sus historiales
»\ actualizados. Se manifiesta que el operadorfiillii ¢ habia
= \incorporado recientemente, no disponia de historial dosimétrico anterior
&Y se le habia solicitado ya su dosimetro para su uso en octubre 2010,
ero no disponia todavia de lecturas dosimétricas.

La gestibn de los dosimetros esta concertada con el Servicio de
Dosimetria Personal i que envia un informe dosimétrico
mensual por grupo de usuarios, y se manifiesta que no se ha producido
ninguna incidencia o anomalia en relacién con el uso de los dosimetros
ni en las asignaciones mensuales de dosis.

- El dltimo informe dosimétrico disponible correspondia al mes de agosto
de 2010 para siete usuarios y presentaba valores inferiores a 1 mSv en
dosis acumulada anual y e inferiores a 6,70 mSv en dosis acumuiada
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periodo cinco anos (seis de los siete usuarios tenian asignada una dosis
de 6 mSv por incidencia en la gestiéon en afios anteriores).

e El titular efectia la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos a
través del servicio de prevencién de * Disponibles los
certificados de aptitud de todos los operadores de tebrero 2010.

3.- Dependencias, equipos y material radiactivo (delegacion de Jaén).

- La instalacién tiene autorizados entre los equipos que figuran en su
condicionado (etf n°® 7) un total de:

= “21 equipos marca Bl scric B provistos cada uno de ellos de
dos fuentes radiactivas una de Americio-241/Berilio de 1,48 GBq (40
mCi) y otra de Cesio-137 de 296 MBq (8 mCi)”y (etf n° 2) “un recinto de
almacenamiento en Jaén”.

- La capacidad del recinto de almacenamiento, segun el estudio de
seguridad del titular, esta prevista para cuatro de estos equipos que
segln se manifestd estan de forma permanente en la misma.

- Los cuatro equipos se identifican, segin su documentacion (certificados
de equipos y fuentes):

o /s 15434, fuentes de Cs-137 (n/s 50-4375, 0,30 GBq) y de
”'\ Am-241-Be (n/s 47-10824, 1,48 GBq)

/ v

B, & - n/s 16339, fuentes de Cs-137 (n/s 50-5453, 0,30 GBq) y de
- /Am-241-Be (n/s 47-11597, 1,48 GBa)

“ "— n/s 16368, fuentes de Cs-137 (n/s 50-5637, 0,30 GBq) y
de Am-241-Be (n/s 47-11616, 1,48 GBq)

T s 34367, fuentes de Cs-137 (n/s 77-1414, 0,30 GBq) y de
Am-241-Be (n/s 47-29796, 1,48 GBq)

e Elrecinto de almacenamiento se encuentra situado R
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- Durante la inspeccién llegaron a la instalacion dos de los cuatro equipos
que habian sido almacenados en el recinto dentro de sus maletas de
transporte.

- Los_n/s 16339 y n/s 16368 se identificaron por el n/s troquelado
en su mango y disponian en su base de las placas informativas sobre su
contenido de material radiactivo (trébol, radionucleidos y actividades). _

o El titular realiza las revisiones y mantenimiento rutinario de los equipos
mediante la aplicacién de un procedimiento propio “Procedimiento de
mantenimiento peridédico de equipos nucleares y vigilancia radiolégica
de su almacenamiento” de mayo 2006 y revisado en noviembre 2009,
en el que se establecen revisiones internas cada seis meses con

registro en ficha elaborada al efecto revisiones en empresa de
asistencia técnicau cada dos afnos.

- Se manifest6é que se revisaria el contenido de las fichas (verificacion de
niveles exteriores de equipos y maletas y confirmaciéon del indice de
transporte) y la nueva versién seria remitida al CSN.

- Disponibles las fichas de la Gltima revision interna semestral en [l
n/s 15434 de 10.05.10, enli/s 16339 de 10.05.10, erlEn/s
16368 de 10.05.10 y e 367 de 10.05.10, revisién
realizada por el operado

- En relacién con las revisiones de i en BIn/s 15434 se
realiza en 15.10.10 esta pendiente de recibirse el informe y existe un
correo electréonico de onfirmando la revisién, en |
16339 de 06.08.09, en § n/s 16368 de 14.04.10 y en
34367 en 156.10.10 y se encuentra en las mismas condiciones que el
primero de los equipos citados.

- El titular ha realizado las revisiones especiales de soldadura de varilla
de los unque no dispone todavia de alguno de los informes, por
las mismas causas que las indicadas en el parrafo de las revisiones, en
B n/s 15434 de 15.10.10 (informe pendiente),
de 30.09.10,en | s 16368 de 24.05.06 y en
15.10.10 (pendiente de informe).

s 34367 de

o El titular realiza las pruebas anuales que garantizan la hermeticidad de
las fuentes radiactivas y la ausencia de contamlnacmn superficial a
través de la entidad autorizada i : ' Disponible
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documento de esta entidad sobre la realizacién de estas pruebas en 22
equipos en la delegacién de Granada el 07.10.10, entre los que se
encuentran los cuatro equipos de la delegacion de Jaén. Posteriormente
han sido remitidos a la inspeccién sus certificados de hermeticidad con
esta misma fecha de 07.10.10.

- Cada-dispone de un diario de operacién sellado y registrado por
el CSN, cumplimentados por los operadores que registran en cada
salida, fecha, lugar y personal implicado

Transporte de material radiactivo (delegacién de Jaén)

- Las maletas de trasporte de los equipos, presentaban un buen estado,
estaban sefalizadas lateralmente, con dos etiquetas de categoria
amarilla radiactiva Il y los datos de contenido, actividad e IT y otra
etiqueta figuraban los datos de marcado del bulto y en otra el nombre
del expedidor. Segun se manifesté el bulto se sujeta siempre en el
interior del vehiculo.

- Disponible material para la sefalizacién de al menos dos vehiculos:
placas-etiquetas (3) y paneles naranjas (2).

- Disponibles los certificados de aprobacién de las fuentes como material
radiactivo en forma especial en vigor, para las fuentes encapsuladas de
los equipos (Cs-137 0,30 GBg y Am-241/Be 1,48 GBq), referenciados en

7.2 Ja carta de porte.

Cf,')}i‘sponible carta de porte e instrucciones de emergencia
=\

sponibles los certificados de formacion de los operadores /
C Zr_iductores en esta delegacién de Jaén para el transporte de equipos
radiactivos por carretera expedidos por el titular.

I:a instalacion dispone de Consejero de seguridad en el transporte de
mercancias peligrosas g iacreditado en ADR todas las
especialidades hasta 18.12. 2014

- Disponible Pdliza de cobertura de riesgos por actividades de transporte
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4.- Vigilancia radiolégica (delegacion de Jaén)

- La instalacién dispone de detectores de radiacion para realizar la
vigilancia radiolégica de su recinto de almacenamiento y para
acompaiar a cada equipo y vigilar los niveles de radiacién cuando se
encuentran en funcionamiento:

o Monitoresiii /s 11670 y 1 { /s 106-B (asignado af ..
n/s 16339, operativo), n/s 163- B(aS|gnado a [ n/s 16368
operativo) y n/s 173-B, todos ellos verificados el 19.10.10 con el
resultado de apto segun procedimiento interno

- El titular tiene establecido un programa de calibraciones y verificaciones
reflejado en procedimiento escrito “Instruccion técnica para verificacion
interna de geigers IT VI-G de abril 2000”, ultima revisién en 2008, que
incluye periodos de calibracion de dos afios para un monitor de
referencia o monitor patréon y de verificacion anual frente a monitor
calibrado para los monitores de campo, asi como la realizacion de
verificaciones rutinarias antes de realizar mediciones.

- El monitor patrén es urg od-n/s 912188, calibrado po
01.07.10, disponible su certificado n® 7965 asi como los certificados d
verificacion de los monitores en la fecha indicada de 19.10.10.

e FEI titular realiza una vigilancia radiolégica en la delegacion de Jaén
areas anexas al recinto de almacenamiento en puntos descritos sobre
plano) y de niveles de radiacion en el exterior de los equipos (equipo en
ndleta de transporte y posicion del conductor), para lo cual dispone de
BEop un {procedimiento ya mencionado en el apartado n° 3 del acta con
Eoe perﬁodicidad semestral y registro de los resultados en fichas elaboradas

‘BPisponibles los registros sol|C|tados de las dos ultimas verificaciones
realizadas por el operador ' ' I 25.01.10 y 04.08.10
sin observaciones y con firm

oo

- Ademas, con periodicidad anual la empresa incluye
niveles de radiacion maximos y medios en el exterior de los equnpos en
los certificados de hermeticidad. En los Gltimos certificados de octubre
2010 se registran para los cuatro ~dosis medias en superficie con
el colimador cerrado de 100 pSv/h.
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Durante la inspeccién se realizaron medidas de tasas de dosis:

Sobre maleta con § 8= in/s 16339, en zona superior (asa) de 19 pSv/h
y sobre el equipo en teclado de 34 uSv/h y en mango 1,5 pSv/h.

Sobre maleta con EEEEEl/s 34367, en zona superior (asa) de 27 pSv/h
y sobre el equipo en teclado de 28 uSv/h y en mango 1,5 uSv/h.

Exterior del recinto, incluso en su puerta con dos equipos almacenados
inferiores a 0,5 uSv/h; en el interior del recinto de 1,2 uSv/h.

5.- Registros e informes

La instalacion en su conjunto dispone de un diario de operaciéon general
sellado y registrado por el CSN con el n® 170.3 firmado por un
supervisor en cada hoja, donde se registran, entre otros, datos relativos
a licencias y movimientos del personal, inspecciones del CSN,
documentacion e informes remitidos a organismos, revisiones de
equipos, movimientos de equipos entre delegaciones y laboratorios, etc.

El titular ha remitido al CSN el informe anual correspondiente al
funcionamiento de la instalacion durante el afo 2009, n° 6122 de
06.04.10, en el cual se incluyen datos sobre personal y equipos de la
delegacion de Jaén.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacién del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida aytgaizanion, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Ma Hd y &h\la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a dieciocho '
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
SUBDIRECCION DE PROTECCION RADIOLOGICA
C/PEDRO JUSTO DORADO DELLMANS, 11

28040 MADRID
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR . :
REGISTRO GENERAL A/A: Diia.
ENTRADA 20274
Fecha' 16-12-2010 16'36 Mailaga, 30 de Noviembre de 2010
Muy Sra. Mia:

Adjunto le remito informacién relativa a su comunicacién de referencia
CSN/AIN/32/IRA/0514/10, asunto: “Remisién Acta inspeccion” y fecha fecha del acta
20/10/10.

Asimismo le hacemos entrega de un ejemplar del Acta de Inspeccidn, firmado y
fechado por mi como Supervisor de la Instalacién, con el fin de completar el tramite legal.

TRAMITE:

En respuesta al acta de inspeccion de referencia CSN/AIN/32/IRA/0514/10 realizada en la
instalaciéon de CEMOSA en Jaén el dia 20 de noviembre de 2010, exponemos las
siguientes manifestaciones que estimamos convenientes sobre el contenido de la misma:

- La inspeccién informé sobre la obligacion de incorporar el reglamento de
funcionamiento y/o Plan de emergencia los requisitos de la IS-18 del CSN sobre
notificacion de sucesos, asi como de remitir estos documentos revisados al CSN.

- La inspeccion informé sobre la obligacion de elaborar, implantar y remitir al CSN el
procedimiento sobre “comunicacion de deficiencias” exigido en el art. 8 bis del RD
1836/1999 modificado por RD 35/2008.

- Se manifiesta que se establecerd por escrito la responsabilidad entre supervisores y la
linea jerdrquica en una revision del Reglamento de Funcionamiento vigente (version
de mayo de 2007) y se mantendrd la relacién actualizada el personal de la misma.

- Se manifesto que se revisaria el contenido de las fichas (verificacion de niveles
exteriores de equipos y maletas y confirmacién del indice del transporte) y la nueva
version seria remitida al CSN.

Se revisaran y/o elaboraran los documentos de acuerdo a los requisitos de la IS-18 del
CSN, al RD 35/2008 asi como a las indicaciones recibidas por parte de la inspectora
durante la inspeccion de la instalacion. Una vez revisados los documentos y aquello/s de
nueva elaboracion sera remitidos al CSN a Subdireccion de instalaciones radiactivas.

Pagina 1 de 2
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- En relacion con las revisiones de [l cn TR r/s 15434 se realiza en
15.10.10 estd pendiente de recibirse el informe Y existe un correo electrénico de
B onfirmando la revision, enms 16339 de 06.08.09, enf/s
16368 de 14.04.10 y en n/s 3 en 15.10.10 y se encuentra en las mismas
condiciones que el primero de los equipos citados.
- Eltitular ha realizado las revisiones especiales de soldadura de varilla de los L
aunque no dispone todavia de alguno de los informes, por las mismas causas que las
indicadas en el pdrrafo de las revisiones, en [RMM/s 15434 de 15.10.10 (informe

iendiente), enSEERNY/s 16339 de 30.09.10, en 5 16368 de 24.05.06 y en

5§ 34367 de 15.10.10 (pendiente de informe).

Los resultados de las revisiones de BB asi como los resultados de las revisiones
especiales de soldadura de varilla se han recibido en las instalaciones centrales de
CEMOSA en Milaga, cuyos niimero de informe y resultado de las mismas se detallan a
continuacion:

= Revision de s 15434, informe n°® 10746, resultado satisfactorio.

= Revision dems 34367, informe n° 10747, resultado satisfactorio.

* Revision de soldadura de varill{iEiEeeanh/s 15434, informe n° 780/2010, resultado
satisfactorio.

" Revisién de soldadura de varillafiIn/s 34367, informe n° 781/2010, resultado
satisfactorio.

En caso de requerir més evidencias del proceso de resolucién de las mismas,
puede contactar con

Sin més aprovechamos la ocasién para enviarles un cordial saludo.

Fdo.: F
Supervisor d€'la Instalaciéon Radiactiva CEMOSA
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DILIGENCIA

En relacién con el Acta de referencia: CSN/AIN/32/IRA/0514/2010
De fecha: veinte de octubre de dos mil diez
Correspondiente a la inspeccion realizada a: CEMOSA- Delegacion en Jaén

El Inspector que la suscribe declara en relaciéon con la respuesta a las desviaciones detectadas
en el Acta, lo siguiente:

Se aceptan las manifestaciones no modifican el contenido del acta en relacién con:

1.- revisién y elaboracion de documentos y/o procedimientos

2.- revisiones y revisiones especiales de varilla en equipos = en e




