








 en calidad  de Director Médico y Administrador de

CENTRE DENTAL CIUTADELLA, SL  titular de la  instalación de rayos X, RXPM-1242 

Expreso mi  acuerdo con el contenido del acta CSN-CAIB AIN-02 RXPM-1242 2023, correspondiente 

a la inspección realizada el día 08/06/2023. 

- En relación con la desviación: No consta la adopción de medidas correctoras en relación con el 

resultado desfavorable recogido en el informe de control de calidad del equipo marca , 

modelo , manifiesto, que: Se ha procedido a solicitar la calibración del equipo especificado 

por parte de servicio técnico autorizado. Dicho procedimiento se realizará en fecha jueves 6 de 

julio de 2023, primera fecha disponible por parte del técnico. 

Ciutadella,  20  de Junio  de 2023  

Firma   
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