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ACTA DE INSPECCION

Da

v Inspectora del Consejo de
Segurtdad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el dia veintitrés de julio de dos mil diez en
la Mina de “Aguablanca”, Paraje de Aguablanca en Monesterio, Badajoz.

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspeccién de control a una
instalacién radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a
fines industriales, cuya autorizaciéon (PM), fue concedida por la Direccion
General de Ordenacion Industrial, Energia y Minas de la Junta de
Extremadura con fecha 29 de julio de 2004 (NOTF-PM 02.03.05).

Que la Inspeccién fue recibida por D—Responsable del

Laboratorio y Supervisor quien, en representacion del titular, aceptd la
finalidad de la inspeccidon en cuanto se relaciona con la seguridad y
proteccion radiologica.

, asi como los comentarios recogsdos en la tramitacion de la misma,
ran la consideraciéon de documentos pulblicos y podran ser publicados de
iclo, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a
os | efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacién
w aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter
}énﬂdencual o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la
informacion requerida y suministrada, resulta que:

1.- Situacion de la instalacion (Cambios, modificaciones, incidencias).

’Rio Narcea Recursos, S.A.U.”, con domicilio social en [
B en Madrid (distinto al que figura en la etf n° 1 de la autorizacién), es
el “titular de una instalacién radiactiva de 22 categoria” con referencias
IR/04/04 e IRA/2713, autorizada a desarrollar las actividades de “medida
de densidad de distintos fluidos y anélisis por fluorescencia de rayos X
con fines de control de procesos”, mediante la utilizacién de “dos
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equipos de medida de densidad con fuentes radiactivas incorporadas de
Cesio-137 y un analizador’.

- Segln se manifestd, desde la anterior inspeccion del CSN de 30.09.09:

¢ No se habian producido en la instalacidén cambios y/o modificaciones
que afecten a los aspectos recogidos en el articulo 40 del RD 35/2008
(Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas).

+ ElPlan de Emergencia seria revisado para incorporar los requisitos de la
I1S-18 del CSN sobre notificacién de sucesos.

o El procedimiento interno RSSL-14 sobre observaciones de prevencién
en seguridad va a ser revisado para incluir en el mismo los requisitos del
procedimiento de comunicacién de deficiencias recogido en el articulo 8,
bis del RD 35/2008.

¢ No se habian producido anomalias o sucesos radiolégicos notificables.

- El dia de la inspeccion solo uno de los tres equipos autorizados, el
equipo analizador, se encontraba operativo en su linea de control de
proceso, segun se detalla en el apartado n° 3 del acta.

e
®S

Personal, trabajadores expuestos

Para dirigir el funcionamiento de la mstalamon radiactiva existe un
Supervisor, provisto de licencia regla ampo “control de
procesos y técnicas analiticas”, i | ' 5 (17.10.12) que
manifiesta estar localizable y dlspomble durante dxcho funcionamiento.

Blotom
=4 l”
Yy31ont

El supervisor ha realizado la clasificacién radiolégica de los trabajadores
expuestos en “categoria A" con registro en el Diario de Operacion
(26.09.07). Se considera trabajador expuesto al personal con licencia. _

e EIl titular efectia el control dosimétrico del trabajador expuesto
mencionado mediante dosimetro individual TL de lectura mensual,
manifiesta que no es trabajador expuesto en otras instalaciones y se
dispone del historial dosimétrico actualizado.

- La gestion de los dosimetros personales se encuentra contratada desde
agosto 2004 con el Servicio de Dosimetria Personal, Bl
ue remite un informe mensual y un informe anual por
trabajador con las dosis asignadas por mes, afio y periodo ¢inco anos.
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El informe anual correspondiente a 2009 y el tltimo informe mensual de
junio 2010 para un usuario, mostraban valores inferiores a 1 mSv en
dosis acumulada afio y dosis acumulada periodo de cinco afios.

El titular efectua la vigilancia sanitaria del trabajador expuesto a través
del servicio de prevencion de [HEEEEEEE Disponible el certificado de
aptitud de mayo 10, en que no se incluye la aplicacién del protocolo a
radiaciones ionizantes.

3.- Equipos y material radiactivo y dependencias.

La autorizacioén incluye en sus etfn® 3y n° 7:

= “Dos equipos de medida de densidad de la firma
provistos de un cabezal de medida modelo —ue alberga
cada uno de ellos una fuente de Cesio-137 de 740 MBq (20 mCi)”, y
ubicados en “area de molido y zona de tratamiento de estériles”

* Un equipo analizador de fluorescencia de rayos x de la firmag
modelo bde 50 kV y 1 mA”:

Los dos equipos de medida de densidad han sido retirados de la
instalacion por “ENRESA”, segln se ha descrito en actas anteriores, en
los meses de diciembre 07 y julio 09. Registros en diario de operacién y
albaranes disponibles (2007/196/001 PR/2007/050 de 19.12.07 y

ontraba instalado en su ubicacién autorizada, primer piso de la Zona
g Flotacion sobre una plataforma metélica sin puestos de trabajo en
sls proximidades y en funcionamiento. Esta zona se encuentra
Senalizada frente a riesgo a radiaciones ionizantes como “zona vigilada”.

Este equipo se compone de una unidad de analisis y una unidad de
control, la primera dentro de un armario/carcasa, identificada como
Ve o su zona
superior disponia de indicacién iluminosa operativa de color ambar
“XRAY ON” por emision de radiacién y en una de sus zonas laterales de
dos pilotos verdes apagados, uno de ellos identificados como “X RAY
OFF” y “SHUTTER”, y la sefalizacién de norma UNE 73-302. Dentro de
la carcasa se encuentra la llave de alimentacion.

- La unidad de control, junto a la unidad de analisis, se identificaba

también como ‘@ c incluia en el panel frontal una



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/06/IRA/2713/10

== & CONSEJO DE )
A r{P SEGURIDAD NUCLEAR Hoja 4 de 5

pantalla de visualizacién, el interruptor de alimentacion, la lampara
indicadora de “power on” (blanca) y las indicaciones luminosas ambar
“xray on”, verde “xray off’ y roja “Alarm”. La indicacion de barrera
mecanica interpuesta corresponde a la luz verde. Todas ellas estaban
operativas. No hay accesible ningiin nimero de identificaciéon del equipo
y su tubo de rayos X

o El titular dispone de contrato_de revisiébn y mantenimiento preventivo
semestral, con la empresa ﬂpara el equipo analizador. Sus
actuaciones son registradas en el Diario de Operacién

- Disponibles los informes de Servicio Técnico, cumplimentados en
espafiol (en su mayor parte) de 15.12.09 y de 14.07.10 sobre un equipo
identificado como £ - " In/s 1801-200352, realizados
por el técnicol flrmados por ambas partes.

- Estos informes incluyen que el analizador se encuentra listo para entrar
en operacion y también recomendaciones de cambiar varios
componentes. Se manifiesta que se van a llevar a cabo las mismas.

4.- Vigilancia radiologica

. ' . s/n 35845, operativo,
en octubre 2007 Dnsponlble certificado.

werificaciones para dicho monitor (Memoria PM aptdo. 10) donde se
indican calibraciones en laboratorio acreditado cada tres afios y
verificaciones anuales frente a fuente en empresa externa. Disponible el
certificado de verificacion de 21.12.09 expedido por ﬁ n°
202/2009.

- El titular lleva a cabo la vigilancia radiologica peridédica (mensual) en la
instalacion mediante la aplicaciéon por el supervisor del “programa de
mantenimiento de fuentes encapsuladas y control ambiental” que
incluye la verificacion de: 1) las tasas de dosis en las cercanias de los
equipos (contacto, 0,5m y 1m), 2) sus mecanismos de cierre (candados
y cerraduras) y 3) los mecanismos de apertura y cierre de los
obturadores y de las seguridades para la emisién de rayos X, asi como
los registros de los resultados obtenidos en tabla elaborada al efecto.
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Actualmente este programa se aplica adaptado a las caracteristicas del
equipo analizador.

Disponible la tabla de verificaciones correspondientes al afio 2009 y afo
2010, con registros de fechas, equipo/s y sus fuentes y valores inferiores
a 0,5 uySv/h a 0,5 m y registros en el Diario de Operacion.

Durante la inspeccién se realizaron medidas de tasas de dosis en
contacto con la unidad de analisis y en el puesto de la unidad de control,
inferiores a 0,5 uSv/h.

5.- Documentacion de funcionamiento

La instalacién disponia de un Diario de Operacién sellado por el CSN y
registrado con el n° 181.04., cumplimentado y firmado por el Supervisor
en el cual se han registrado desde la anterior inspeccion, los datos del
funcionamiento de la instalggign indicados en parrafos anteriores, sobre
revision de analizador por vigilancia radiolégica y programa de
mantenimiento, documentacion al CSN, etc.

El titular habia remitido al CSN el informe anual correspondiente al
funcionamiento de la instalacién durante el afio 2009 al CSN dentro del
plazo reglamentario. (Entrada n°® 423, fecha 18.01.10).

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacién del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecciéon Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y ght Ia:Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a dieciséis de agosto de 4

TRAMITE. En cumplimiento de lo dlspuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado para que con su firma,
lugar y fecha, manifiest formidad o reparos al contenido del Acta.

Ex MoESTERLD, Agvf}zmeneze pe 2000

A&,‘[(; /é §uﬁe/dljo/ n:m



RIO NARCEA RECURSOS, S.A.U.

Mina de Aguablanca
06260 — Monesterio (Badajoz) - SPAIN

A/AD
C/ Pedro CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
28040 M REGISTRO GENERAL
ENTRADA 'l 5322 Ref: CSN/AIN/06/IRA/2713/10
F echa: 09-09-20]0 10:14 Monesterio, 02 de Septiembre de 2010
Estimadg

Le envio acta de inspeccidn firmada por el supervisor de la instalacion
radiactiva 2713, como representante autorizado por el titular de la misma.

En relacién a las anotaciones que aparecen en el acta, me gustaria
informarle de las actuaciones que se estan llevando a cabo para subsanarlas,
por si considera de interés el aportarnos alglin comentario respecto a las
mismas:

v' Se va a proceder a solicitar el paso de la instalacién a tercera categoria,
una vez retiradas las fuentes radiactivas.

v Se ha revisado el Plan de Emergencia y se va a enviar al CSN el
procedimiento de notificacion de sucesos.

v Se ha modificado el procedimiento PSSL14 de comunicacién de
deficiencias para incluir referencia al art. 8 bis de RD 35/2008. Se
enviara el procedimiento al CSN.

v' Se ha actualizado el programa de mantenimiento para incluir la revisién
mensual de los enclavamientos de seguridad. Esta revision ya se hacia,
pero no se documentaba en el documento de mantenimiento. Las tablas
se imprimiran cada 6 meses y se guardara el documento firmado por el
supervisor de las instalaciones.

v" El lunes 6 de septiembre se va a proceder a repetir el analisis de sangre,
por parte de Fremap, para poder obtener el certificado de aptitud valido
como trabajador expuesto. Se enviara al CSN el certificado en cuanto
esté disponible.

Asimismo, al revisar el acta he detectado que ha cambiado el domicilio
social de la empresa, estando en el acta anotado el domicilio antiguo. El nuevo
domicilio social es el siguiente:



Rio Narcea Recursos, S.A.

cre JEEE

No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier consulta.

Un saludo y gracias por todo
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DILIGENCIA

En relacion con el Acta de referencia: CSN/AIN/06/IRA/2713/2010
De fecha: 23 de julio de dos mil diez
Correspondiente a la inspeccién realizada a: Rio Narcea Recursos, S.A.U.

El Inspector que la suscribe declara con relacién a los comentarios formulados en el
tramite a la misma, lo siguiente:

1.- cambio de categoria

2.- Revision plan de emergencia

3.- procedimiento comunicacion de deficiencias

4.- actualizacion de programa mantenimiento analizador
5.- certificado de aptitud de supervisor

6.- Cambio en el domicilio social

S

Se aceptan los comentarios, 1,2,3,4 y 5 que no cambian el contenido del acta y el n° 6
que si cambia el contenido de la misma.

RADIACTIVA



