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SCONSEJD DE
EGURID £D MUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

Dr. | , acredltado por el Consejo de Segundad Nuclear
‘para actuar como Inspector para el Control y Segurmlento de instalac:ones
Radiactivas, Rayos X médicos y Transporte de sustancias nucleares, materiales y
residuos radiactivos, dentro del Territorio de la Comunidad .Auténoma, de las Islas

Baleares.

CERTIFICA : Que se ha personado el dfa once de julio de dos mil trece en la Clinica
Dental SEU SANTA EULALIA, SL. con CIF sita en la C/
; CP 07840, Santa Eulalia des Riu. Eivissa.

NQue la visita tuvo por objeto Enspeccionar una instalacién de Rayos-X 'ubicada en‘ 'e‘l

. Q%Qrue la Inspeccidn fue recibida por , odontdlogo, quien aceptd -
] ‘E G\ &
\? a finalidad de la inspeccién en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la

3

proteccion radioldgica.

Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos previamente al
inicio de la inspeccién qUé el acta que se levante de este acto, asi como los
comentarios fecogidos en la tramitacién de la misma, tendrdn la consideracién de
-documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona fisica o jurfdica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular.exprese qué
‘informacién o documentacién aportada durante la inspecéién podrfa no ser

publicable por su cardcter confidencial o restringido.
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Que de las comprobaciones efectuadas  por la Inspeccién, asi como de la

- informacién requerida y suministrada, resulta:

~  Que la instalacién de Rayos - X se encuentra ubicada en |a planta baja del edificio

y consta de :
Equipo1: - marca modelo n° de serie
| XKYA135/094025 de 60 KV y7 mA. |
Equipo 2: marca modelc l | de 70 KVy 8 mA.
{ Equipo 3: | marca . modelo ne de serie
30741/9041571  de 70‘KV.y7 mA
Tquipo 4: marca - modelc

Que disponen de prendas de proteccidn suficientes para el personal de la .
instalacién.

Que la instalacién se encuentra debidamente sefializada.

DESVIOS

- ‘Que. el equipo ortopantomdgrafo marca 1, modelo
| , NO figura dado de baja en el Régistro de Instalaciones de
‘ Rayos X de la Direccién General de Industﬁa y Energia. En su lugar se halla un
equipo marca  modelo “que NO est4 dado de
alta. | o
- Que NO estaba disponible el control dosimétrico del personal profesionalmente -
expuesto. |

— Que NO se dispone de la acreditacién para dirigir la instalacién de Rayds—X.
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._ - Que NO se ha eFectuado la veraf'caaon anuai de los mveles de radlac:lon en los
puestos de trabajo por la UTPR autor:zada

— Que NO estaba disponible el Certificado de conFor_rﬁidad de la instalacién de
Rayos- X. | | | | .

~ Que de acuerdo con las mamfestauones de D - o la
instalacién de Rayos X RX/PM- 1635 a nombre de SEU SANTA EULALIA, SL.; ha

sido adquirida por D. y no consta, hasta la fecha, se haya procedido

al cambio de titular.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala
la Ley 15/1980 de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 SObre “
- Energla Nuclear, el Reg!amento sobre Protecaon Sanitaria -contra Radlaaones

lonizantes, Real Decreto 793/2001 y el Real Decreto 1836/1999 , de 3'de dlcxembre

por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radlactlvas o

‘modificado por el Real Decreto 35/2008 de 18 de enero, y el Real Decqeto :
1085/2009, de 3 de julio por el que se aprueba el Reglamentc sobre instalacié;ﬁ‘}"' y
'utilizacic’:_ﬁ de apara'tos de rayos X con fines .dé.'diagnéstico médico y d.el_ Acuerdo
entre e.l Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad Auténoma de las Islas
Baleares del treinta y uno de Mayo de 1 983, la entrada en vigor del mencionado
at:ﬂerdo de fecha tres de Abril de 1987, la posterior revisién y ampliacién del acuerdo
de fecha 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1 995, de 27 de enero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administracién del Estado a la Comunidad
Auténoma de !as‘lslaé Baleafes, en m.ateria,de instafac'iones radiactivas de segunday .
tercera categorfa, se levanta y.suscribé'la présente Acta por tri.plicac_lo_en Palma de
Mallorca en‘la_ Direccién General de Industria y Energfa de la Comunidad Auténoma
de las Islas Baleares a quince de julio de'dos.mil trece. .
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S CONSE O DE o
SEGURIDAD NUCLEAR

~TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999
se invita a un representante au.tor‘ilzado'de la Instalacién de Rayos-X, para que con su.

- firma, lugary fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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