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ACTA DE INSPECCION

¥ Inspectora del Consejo de

Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se person6 el dia treinta y uno de marzo de dos mil once
en la empresa EPTISA, Servicio e Ingenieria, S.L. (delegacién en Burgos),

| Burgos.

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspecciéon de control a una
instalacién radiactiva con fines industriales ubicada en el emplazamiento
referido y cuya udltima autorizacién de modificacion (MO-1) fue concedida por
la Direccion General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de
Madrid en fecha 12 de septiembre de 2005 (NOTF MO-1 delegacién en
Burgos de 17.12. 07).

Que la Inspeccién fue recibida por D i i Director de Oficina

Técnica y Supervisor de la instalacion y D. EliiSSEEEENE Jefe de
2 | aboratorio quienes, en representacion del titular, aceptaron la finalidad de la
nspeccion en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Proteccion
adiolégica.

/Que elllos representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
/ previamente al inicio de la inspeccion que, el acta que se levante de este
acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma,
tendran la consideraciéon de documentos publicos y podran ser publicados de
oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a
los efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacion
aportada durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter
confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

1.- Situacion de la instalacion (Cambios y modificaciones; incidencias).

- “EPTISA, Servicios de Ingenieria, S.L.” es titular de una instalacion
radiactiva de segunda categoria y referencias “/IRA/2409 e IR/M-5/99”,
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autorizada para desarrollar las actividades de “medida de densidad y
humedad de suelos” con un emplazamiento central en Madrid y cuatro
recintos de almacenamiento en otras tantas provincias (Sevilla, Burgos,
Valladolid y Ledn) mediante el uso de equipos con fuentes radiactivas
incorporadas de Am-241/Be y Cs-137.

- La delegacién en Burgos dispone de una capacidad autorizada para
almacenar de cuatro medidores de densidad y humedad de suelos, y
tiene asignados actualmente dos equipos qen uso. El dia de la
inspeccién uno de ellos se encontraba almacenado y otro en obra segun
se describe en el apartado n° 3 del acta.

- El titular manifestdé que se habia producido un cambio en el domicilio

social de la instalaciéon. Dicho domicilio se recoge en la especificacion
de funcionamiento n°® 1 del condicionado.

Remitié al CSN un fax el 01.06.10 informando sobre la elaboracion de
un programa de verificacién de niveles de radiacién en cumplimiento de
la especificacion n° 21 y sobre una posible modificacion en las
i delegaciones de Sevilla y Valladolid.

; Manifiesta también que ha llevado a cabo la revisién de los documentos
' Reglamento de funcionamiento y Plan de emergencia de acuerdo con
los requisitos de la 1S-18 del CSN (BOE n° 92 16.04.08) y que ha
incorporado en dicho Reglamento en revision 3 de 9.12.10 el
procedimiento “comunicacién de deficiencias” exigido en el art.8 bis del
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008). Estos documentos se
remitiran al CSN.

- No se habian producido entre 14.04.10 y 31.03.11 ni sucesos
radiolégicos notificables, ni incidencias ni comunicaciones de
deficiencias.

- La inspeccion informd sobre la obligacion del titular de notificar a las
administraciones territoriales competentes sobre las actividades a
desarrollar por la instalacién en una parte concreta de su territorio,
segun lo indicado en el articulo 2.3 del RD 1836/1999 (modificado por
RD 35/2008).

2.- Personal, trabajadores expuestos (delegaciéon Burgos)

- La instalacién dispone de personal con licencia de supervisor (2) en el
campo “medida de densidad y humedad de suelos” vigente o en tramite
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de renovacion,
tramite).

(17.10.12) v (15.03.11 y en

- El supervisor [ manifiesta que se establecera la
responsabilidad entre supervisores por escrito en su Reglamento de
Funcionamiento.

- Lainstalacion dispone de personal con licencia de operador (3) en vigor

en el campo “medida de densidad y humedad de suelos”
EE (14.06.12), I (23.09.19)
(14.06.12).

- El titular manifiesta que la clasificacion radiologica de los trabajadores
expuestos en esta delegacién es en “categoria A’ al personal con
licencia y en “categoria B” al jefe de laboratorio. Dejara constancia
documental de la misma en el Reglamento de Funcionamiento.

- El ftitular habia impartido formacién continuada el 17.11.09 vy
nuevamente en marzo 2011. Dispone de registros sobre contenido del
curso “Curso de Refresco para operadores de IR y nueva ADR 2011 y
certificados de entrega de documentacién firmados por los tres
operadores el 30.03.11.

o El titular realiza el control dosimétrico de los trabajadores expuestos Ay

~ B, mediante dosimetros individuales DTL de recambio mensual,
manifestd que ningdn trabajador de la delegacion es trabajador
expuesto en otra instalacién y dispone de sus historiales dosimétricos
archivados.

La gestion de los dosimetros estd concertada con el Servicio de
t " que envia un informe

! dosimétrico por grupo de usuarios y mes.

Se manifiesta que no se ha producido ninguna incidencia o anomalia en
relacion con el recambio, uso y asignaciones de dosis.

- El dltimo informe dosimétrico disponible correspondia a febrero de 2011
para cuatro usuarios y presentaba valores inferiores a 1 mSv en dosis
acumulada anual y dosis acumulada periodo cinco afios.

o El titular efectla la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos “A”
a_ través del servicio de prevencion “Sociedad [
i 2il. Disponibles los certificados de aptitud de los tres
operadores de diciembre 2010.
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3.- Dependencias, equipos y material radiactivo (Burgos).

La instalacion tiene autorizados equipos y dependencias:

» Etf n° 7: un total de “21 equipos marca — provistos
cada uno de ellos de una fuente de Americio-241/Berilio de 1,48 GBq
i40 mCi) y otra de Ces:o 137 de 296 MBg (8 mCi)”y “5 equipos marca

- : il provistos cada uno de ellos
de una fuente de AmerICIo-241/Benllo de 1,85 GBq (50 mCi) y otra de
Cesio-137 de 370 MBq (10 mCij)”

= Etf n° 3: “un recinto de almacenamiento en Burgos”.

- Segln la documentacion presentada en su momento la capamdad del
recinto de Burgos es para cuatro equipos y el titular tiene destinados
actualmente en esta delegaciéon dos & identificados, segun la
documentacién disponible y durante la inspeccion:

[ fuentes de Cs-137 (n/s 1855 CM

370 MBq 2 22.05. 03) y de Am-241/Bo (n/s 1633 NN 1,85 GBq a
28.06.02). Dispone de certificado de equipo y de fuentes de 25 de
noviembre 2003

= fuentes de Cs-137 (n/s 6775 GC, 370

BQ a 10 07. 07) y deAm 241 Be (n/s 0593K, 1,48 GBq a 26.06.07). No
dispone de certificado de equipo y fuentes.

titular se compromete de nuevo a solicitarlo al suministrador ‘i

se encuentran en uso, el dia de la inspeccién uno de ellos
permanecia almacenado en el recinto autorizado
dentro de su embalaje de transporte y el otro EEEEE <o
encontraba en obra en jornada de un dia con el operador

- Se manifestd que siempre se desplazan dentro de la jornada laboral,
regresando siempre a pernoctar al recinto de almacenamiento en la
instalacion.

- El recinto de almacenamiento, se encuentra situado dentro de la nave
de la empresa y a su vez dentro de una dependencia utilizada como
almacén, colindante con otra nave y con una zona de desmoldar
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probetas de hormigén. Dispone de puerta metdlica de doble hoja. El
almacen y el recinto disponen de control de acceso.

La zona de almacenamiento se encuentra sefalizada como “zona
vigilada” en el exterior del almacén. Estaba pendiente de colocar la
sefalizacion de “zona controlada” en el exterior del recinto.

El equipo T disponia de chapa frontal identificativa con
el n/s del equipo, simbolo basico de radiactividad (trébol) y de su

contenido radiactivo, radionucleidos y actividad.

La maleta de trasporte (en buen estado en cuanto a cierres), estaba
sefializada lateralmente, con dos etiquetas de categoria amarilla
radiactiva Il con datos del contenido, actividad e IT (una de ellas muy
deteriorada al igual que en la inspeccion n° 14 de 2010) y en otra
etiqueta con datos de marcado del bulto (USA DOT 72 TYPE A
RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM
UN3332) y escrito el nombre del expedidor. El titular se comprometié a
reponer la etiqueta lo antes posible

El titular realiza las revisiones de mantenimiento rutinario de ambos
con una frecuencia semestral a través de la empresa _
. Disponibles Los certificados correspondientes a las dos ultimas

revisiones para ambos CPN de 09.08.10y 10.02.11.

El titular realiza las pruebas anuales que garantizan la hermeticidad de
las fuentes radiactivas y la ausencia de contaminacion superficial a
través de la entidad autorizada * ” Disponibles los
certificados de hermeticidad de ambos equipos de 10.02.11.

Cada equipo dispone de un diario de operacion, sellados por el
CSN vy registrados con el n® 197.04 (n/s M-7220) y con el n® 277.04 (n/s
M-9618) donde se registran en cada salida, fecha, lugar incluyendo la
provincia y motivo del desplazamiento (n° de ensayos o revisiones) y
operador implicado (firma).

Ambos han sido revisados y firmados por el supervisor (Ultima revision
de 30.03.11 indicando que no se detecta ninguna anomalia).

4.- Vigilancia radioldégica (delegacion de Burgos)

La instalacién dispone de detectores de radiacién para realizar la
vigilancia radiolégica (niveles de radiacion en recinto, areas anexas y
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exterior de equipos) y para acompaiiar a los equipos radiactivos cuando
se encuentren almacenados o en funcionamiento:

/s 426, calibrado enfllll | en julio 07.

Pendlente de ver|f|cac:|on

e Dos | pendientes de

callbracmn y venflcados el 10 02.11.

- Eltitular dispone de programa de calibraciones y verificaciones reflejado
en procedimiento escrito (remitido al CSN el 15.11.07) que incluye en su
alcance periodos de calibracién de cuatro afios para todos los monitores
y una verificacion anual por empresa externa ademas de las
comprobaciones rutinarias antes de cada salida.

- El programa no se cumple en su totalidad, el titular se compromete a
efectuar la calibracion de los monitores n/s 33948 y n/s 35846 lo antes
posible.

- Disponibles los certificados de verificacion de 10 de febrero de 2011 de
los monitores Monitor 4 n/s 33948 y n/s 35846 expedidos por la empresa
indicando monitores operativos.

,“Is titular se compromete igualmente a elaborar un procedimiento para
reqllzar una vigilancia radiolégica en la delegaciéon de Burgos (de las
feas anexas al recinto de almacenamiento) y para verificar los niveles
e fadiacion en el exterior de los equipos y los indices de transporte con
penodnmdad (al menos mensual) efectuando registros sobre dichos

/g;ntroles

e

S8 Durante la inspeccion se realizaron medidas de tasas de dosis:

e Sobre la superficie de maleta conflll | en zona superior

(asa), 28,3 pSv/h y en zona lateral derecha 150 uSv/h, sobre teclado 66
puSv/h y en mango 2,2 uSv/h.

e Zonas colindantes del recinto e interior de almacén inferiores a 0,5
pSv/h.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
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Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida autorizacién, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid
Seguridad Nuclear a veintisiete de abril d

TRAMITE. En cumplimientb de lo dispuesto en el articule 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado para que con su firma,
lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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DILIGENCIA

En relacion con el Acta de referencia: CSN/AIN/18/IRA/2409/2011

De fecha: treinta y uno de marzo de 2011

\ Correspondiente a la inspeccion realizada a: EPTISA

El Inspector que la suscribe declara con relacién con las manifestaciones incluidas en el tramite

del Acta, lo siguiente:

1.- Modificaciones solicitadas por la inspeccién en fase de ralizacién.- Se acepta el
comentario, que no modifica el contenido del acta.

Fdo.: :
INSPECTORA




