










Yo,  con DNI , en calidad  de persona física representante 

de Consejero-Delegado de HOSPITAL GENERAL DE MURO, SL  titular de la  instalación de 
rayos X, RXPM-1239, 

Expreso mi  acuerdo con el contenido del acta CSN CAIB AIN 04 RXPM 1239 2023, correspondiente 

a la inspección realizada el día 20/06/2023. 

1 En relación con la desviación: La instalación no está correctamente inscrita en el Registro de 

instalaciones de rayos X: hay tres equipos en servicio que no están inscritos, y dos equipos 

inscritos no están presentes en la instalación, manifiesto, que: 

En fecha 06/07/2023 se ha realizado el trámite de 

declaración en el Registro de instalaciones de Rayos X para 

registrar las modificaciones realizadas en la instalación. 

Se adjuntan Justificantes de Presentación y registro.

1 En relación con la desviación: Se han llevado a cabo modificaciones en la disposición de la 

instalación sin que se haya realizado el correspondiente trámite de declaración en el  registro, 

manifiesto, que: 

 realizó medidas de los 

niveles de radiación, en fecha 26 de abril de 2023, tras la 

modificación de la puerta de acceso de pacientes a la sala 

del TAC/  Se adjunta certificado.

1 En relación con la desviación: Personal de la instalación opera los equipos de rayos X intraorales 

sin disponer de la correspondiente acreditación, manifiesto que:  

Una de las higienistas que trabajan en Odontología cuenta 

con Acreditación para  operar instalaciones de rayos X con 

fines de diagnóstico dental, por lo que es la persona 

encargada de operar los equipos de radiología dental. Se 

adjunta copia escaneada del Certificado que lo acredita.

1 En relación con la desviación No se efectúa una correcta vigilancia dosimétrica de los 

trabajadores expuestos: los traumatólogos que realizan técnicas de intervencionismo con los 

arcos quirúrgicos no están sujetos a control dosimétrico; no consta que los odontólogos que 

operan los equipos de rayos X intraorales estén sujetos a control dosimétrico, manifiesto que: 
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En radiología dental, se utiliza un dosímetro de área. Se 

adjunta Resumen Dosimetría Anual Año 2022 del dosímetro 

AREA 1. Se está valorando asignar un dosímetro personal a 

la Higienista acreditada para operar.

1 En relación con la desviación: No consta que la instalación disponga de un certificado del grado 

de conformidad en vigor emitido por una UTPR autorizada., manifiesto que: 

 ha emitido Certificado 

de Conformidad de la instalación en fecha 06/07/2023. Se 

adjunta.

1 En relación con la desviación: Uno de los equipos de la instalación no ha sido sometido a los 

controles de calidad ni a la vigilancia de niveles, manifiesto que: 

En el momento de control de calidad anual por parte de la 

UTPR, Noviembre del año 2022, el arco quirúrgico  

 con n/s    se encontraba averiado y 

pendiente de decisión sobre su baja. Actualmente el equipo 

ha sido dado de baja y se ha actualizado el registro de 

instalaciones de RX. 

1 En relación con la desviación: No consta la adopción de medidas destinadas a corregir las 

condiciones de protección radiológica que se citan en el informe de Control de calidad y 

vigilancia de niveles de radiación de la instalación emitido por la UTPR  

 manifiesto que: 

� Se han revisado las señales luminosas de las salas y 

actualmente funcionan de forma correcta. 

� Se instalará una cámara que permita al técnico tener 

visión del paciente del ortopantomógrafo desde el 

control de operación del TAC, fuera de la sala, así 

como un disparador. 

� Se calibrarán los monitores de acuerdo con la curva 

estándar 

Muro,   10 de Julio de 2023  

Hospital General de Muro, S.L.  
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