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ACTA DE INSPECCION

Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se persond el veintiuno de enero de dos mil diez en la

DELEGACION de IDEYCO, SAsitaen
. n Miguelturra (Ciudad Real).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva, ubicada
en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de
suelos, cuya autorizacion fue concedida por Resolucidon de la Direccion
General de Politica Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, de fecha 26-03-07.

Que la Inspeccion fue recibida por D. responsable de la

Delegacién, D. ! & Jefe de Laboratorio, D. f{
2 —Superwsor de la |nstaIaC|on DB Operador de
la instalacion, y D [ S B Operador de la instalacion,
en representacion del | " aron la finalidad de la inspeccion
en cuanto se relaciona con Ia seguridad y proteccién radiologica.
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Que los representantes del titular de la instalaciéon fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué informaciéon o documentacién aportada
durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspeccién, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

- EI14-01-10, a las 10:36 h, el Titular comunicé a la Sala de Emergencias
del CSN (SALEM) el robo “sin fuerza” de los tres equipos de medida de
densidad y humedad de suelos desplazados habitualmente en la
Delegacion de la instalacién radiactiva, cuando estaban almacenados en
el recinto blindado existente en dicha Delegacion, que se detecto el 13-
01-09.
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- En la comunicacién se adjunta copia de la denuncia presentada en la
Comandancia de la Guardia Civil de Miguelturra (Ciudad Real) en fecha
13-01-10, a las 16:52 h.

- El robo afecto a los tres equipos radiactivos almacenados, marcaliiiin

e | y numeros de serie: M320506592, M320506593 y
M340702136 cada uno portando una fuente radiactiva de Cs-137 de
370 MBq (10 mCi) y una de Am-241/Be de 1850 MBq (50 mCi), a los
tres monitores portatiles de radiacion que estaban almacenados, marca

$9 0 od BB v nameros de serie: 37641, 66092 y

66093, necesarios para medir las tasas de dosis alrededor de cada
equipo, y a tres “detectores/jiiilllli

- Los tres “detectores Sl son componentes internos de los monitores
portatiles de radiacién por lo que el robo de los mismos se incluyé en la
denuncia por error.

- La cronologia de los hechos fue la siguiente:

el 18-12-09 a las 15:00 h cierran la empresa por vacaciones;

el 21-12-09, D. —con Licencia de Operador, y D.
' i Ingeniero Técnico, permanecen en la

Delegamon flnahzando trabajos pendientes, disponiéndose del
registro de control horario;

el 22-12-09, D. EEEgEEEEE responsable de la Delégacién,
permanece en la Delegacion finalizando trabajos pendientes, pero
no ficha en el control horario;

el 7-01-10 se inician las actividades sin novedad hasta que D.
""" i Jefe del Laboratorio, detecta la falta de la
torre de su PC, donde almacenaba informacién sobre
clientes y resultados de ensayos de varios afos. Tras revisar la
Delegacion comprobaron que no faltaba nada, ni siquiera ciertos
equipos con valor de mercado y de facil transporte, como basculas
digitales de precision, un grupo electrégeno, perforadoras, placas
de carga, ordenadores, etc. En cuanto a los equipos radiactivos,
comprobaron que estaban los embalajes de transporte pero no
abrieron las tapas;

- el 12-01-10 denuncian la desapariciéon de la torre_ porque
fue el dia que se incorporé el Jefe de Personal,

- el 13-01-10, al ir a cargar las baterias de los tres equipos
radiactivos para prepararlos para su operaciéon es cuando
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detectan que no estaban e inmediatamente lo denuncian y al dia
siguiente lo comunican a la SALEM del CSN.

- Disponian de un recinto blindado clasificado radiolégicamente, que
coincidia en su disefio y condiciones de ocupacién de las zonas
colindantes con la documentaciéon que se adjunté a la solicitud de
autorizacion de modificacién, delimitado adecuadamente y con
sefalizacion que ponia de manifiesto el riesgo de exposicion existente.

- Ademas de la sefalizaciéon reglamentaria, en la puerta tenian carteles
que indicaban explicitamente que existia riesgo de irradiacién y que se
prohibia el paso al personal no autorizado. En el interior del recinto
blindado tenian dos nichos para almacenar equipos radiactivos con
puerta metalica y cerradura. Ni la puerta principal del recinto ni las de los
nichos estaban forzadas.

No disponian de

medidas compensatorias de control de acceso a los

dedica la empresa.

- Dentro del nicho inferior estaban almacenados tres embalajes de
transporte de los equiposfillllll, que no presentaban ningln signo de
deterioro intencionado o de cualquier otro tipo de vandalismo. En el
interior de cada contenedor faltaba el equipo [y el monitor de
radiacion [ Sin embargo, si que estaban los accesorios que
son necesarios para el uso previsto para cada equipo radiactivo: bloque
de referencia para comprobar en obra la constancia del equipo, placa
para alisado del terreno y guia de la varilla de perforacion, varilla de
perforacion, extractor de la varilla y cargador de bateria.
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Segun los Diarios de Operaciéon de cada equipo, las fechas de las
ultimas salidas de cada equipo y del control realizado por parte del
Supervisor de la instalacién radiactiva, destacado habitualmente en la
sede central de IDEYCO en Toledo, habian sido las siguientes:

- Equipo SEEEEEE J4 .- salida a obra y retorno al almacén el 24-03-09;
salida a las instalaciones de [N en Algete (Madrid) para la
revision semestral y retorno al almacén el 13-08-09; comprobacién
del equipo y del Diario de Operacién por el Supervisor, sin
desviaciones anotadas, el 11-11-09;

- Equipo EEBBEEIIEN salida a las instalaciones de [N Algete
(Madrid) para la revision semestral y retorno al almacén el 13-08-09;

comprobacion del equipo y del Diario de Operacion por el Supervisor,
sin desviaciones anotadas, el 11-11-09; salida a obra y retorno al
almacén el 25-11-09;

- Equipo NEEEE. salida a obra y retorno al almacén el 11-01-08;
salida a las instalaciones de [l en Algete (Madrid) para la
revision semestral y retorno al almacén el 13-08-09; comprobacion
del equipo y del Diario de Operacion por el Supervisor, sin
desviaciones anotadas, el 11-11-09.

La empresa habla despedido a tres trabajadores: el 19-11-09 a D.
G con Licencia de Operador, habiendo sido
comunlcada al CSN la baja de la licencia; el 30-11-09 a D.

B con Licencia de Operador, no habiendo sido comunicada al CSN
la baja de la licencia; y el 30-11-09 a D. EEE:in Licencia de
Operador. Segin se manifesto, el Unico motivo de los despidos fue la
falta de carga de trabajo.

Segun se manifestd, la Direccién estaba disefiando un sistema eficaz de
control de acceso a los equipos radiactivos, del cual informaria al CSN
en el Tramite del Acta.
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autorizada o el sabotaje (Especificaciones 197 y 249).

- No habian comunicado al CSN la baja de D. EiiEE para

actualizar el Registro de licencias (Art. 56.2 del RD 35/2008).

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que senala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida autorizacién, se levanta y suscribe la
presente acta por ftriplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a uno de febrero de dos mil diez.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de IDEYCO, SA para
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del acta.



como representante autorizado del titular de la 1.R.2016, manifiesta su
conformidad con el contenido de la presente acta comprometiéndose a:

*) A comunicar a ese organismo inmediatamente la baja como operador de esta |.R. de Vi

*) A tomar las siguientes medidas, para asegurar un sistema eficaz de control de acceso a los
equipos radiactivos:

1

Toledo, a 15 de Febrero de 2010




