












TRÁMITE Y COMENTARIOS EN HOJA ADJUNTA

DERIO                     7                       ABRIL

DIRECTOR TECNOLÓGICO









Attn.: Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Servicio de Instalaciones Radiactivas 

  
 

 
Asunto: Trámite y comentarios del acta de inspección de la instalación IRA/3159 Júndiz  
Referencia: 

 
 
Comentarios 
 
Se ha detectado en el acta de referencia la siguiente errata: 
-En la Hoja 3 de 7, referente al monitor de radiación portátil marca 
 , deb . 

 
 
Respuesta a las desviaciones 
 
En relación con las desviaciones registradas en el acta de referencia, se hace constar lo 
siguiente: 
 

1. Monitor de radiación fijo no calibrado 
 

El monitor de radiación fijo marca , n/s  fue calibrado 
por última vez el 22 de marzo de 2017 por el laboratorio acreditado . Por tanto, 
se encontraba fuera de fecha de calibración en el momento de la inspección el 23 de 
marzo de 2022.  
 
Se disponía de oferta de  desde el 10 de marzo de 2022, y el pedido se emitió 
el 18 de marzo de 2022 (nuestra referencia ), pero el equipo no se había enviado a 
calibración por los paros del sector del transporte. El equipo se envió finalmente el 28 de 
marzo de 2022 y se recibió por el  el 30 de marzo de 2022. El plazo de entrega 
estimado del equipo calibrado es de 10 a 15 días hábiles.  
 
Durante el período en que el monitor fijo de radiación esté fuera de la instalación, se ha 
colocado en su lugar uno de los monitores de radiación portátiles disponibles en la 
instalación , n/s , con fecha de calibración de 15 
de junio de 2018 por el ).  
 
Una vez se reciba el monitor de radiación calibrado, se instalará y se realizarán las 
comprobaciones oportunas, así como se remitirá a la inspección el certificado de 
calibración. 
 



2. Programa de formación bienal no impartido  
 
La anterior formación bienal donde se había revisado el Reglamento de Funcionamiento y 
Plan de Emergencia de la Instalación Radiactiva  se había realizado 
el 19 de febrero de 2020. Por tanto, habían pasado más de dos años en el momento de la 
inspección el 23 de marzo de 2022.  
 
Entre tanto, el 14 de enero de 2021 se realizó una jornada de formación referente al Plan 
de Emergencias y Actuación en caso de Accidente. Asimismo, el 17 de enero de 2022 se 
realizó un simulacro de incendio. 
 
El 28 de marzo de 2022 se realizó una reunión donde se revisó el Reglamento de 
Funcionamiento y Plan de Emergencia de la Instalación Radiactiva , donde 
asistieron la responsable de prevención de riesgos laborales, el operador de la 
instalación, un técnico y una persona que previsiblemente comience a trabajar en la 
instalación en los próximos meses. Se adjunta acta de esta reunión. 
 

3. Falta de supervisor   
 
El supervisor de la instalación  (que compagina el trabajo con la 
instalación ) se encuentra de baja médica desde el 22 de diciembre 
de 2021.  
 
El  espera que la reincorporación del supervisor se produzca en el 
plazo de 3-4 semanas. 
 
La Dirección del  reconoce que el disponer de una única licencia de 
supervisor para las dos instalaciones radiactivas a su cargo es una situación de riesgo 
que puede afectar a la protección radiológica. Por ello, la Dirección planea disponer de 
más licencias de supervisores a medio plazo para las instalaciones bajo su titularidad 
( ). De esta forma, además del supervisor jefe, se 
plantea disponer de un supervisor suplente y un supervisor por cada una de las áreas 
definidas en las instalaciones (Soldadura por haz de electrones, Inyector y Laboratorio de 
RF).  
 
El 5 de abril de 2022 se ha cursado solicitud de una licencia de supervisor de 
instalaciones radiactivas. El plazo temporal marcado para obtener la concesión del resto 
de licencias es antes de fin de 2022.  
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

En Derio, a 7 de abril de 2022. 

 
Fdo.:  

Director Tecnológico del  

























 







 

  







  

   

       

 

 



 











 









   

 










