















               

 

           

         





          

  

           

              







             

                









 

 

 

 

 

 

  














 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 














 

 

  

      



 

 

 

  

 

 



 

        

 



    



 



 



 

 


















      

               



              



 

            

             



 



 

         

             

  



   

 

  



 

            





  

 

 












 

      





 





 



               

 

     





        

           





            



       

   



              





 

           
















          



           

 

  





  

  

            

         

          

            



              



   

          







   

   



 

    



 

          




















 



 

   





 

  

  

 

 



    

    



 

          

               



  



   

             



           

         





 












              

           





  

 

     

 

 

 

 

          

  

   







 



   

  

                 

 



               

          

            

  

             

        














           

              





               



              

 

                  



           



           

        



  





 

           

 

 

          





    

 



             

        












            



 

              



     



 

    

              







 

              



             



              





           

  

            

  

   

               



            

           














  

              

    

  

           



             

         



 

   

 





 



              

             

   

            



          

 





               



 

 

 

  
















 





            



             

        



 

           



 

 

     

 

 

           

 



 

 



  



   



               

       

           

 














  

 



             

              

   

          



 



             



   

             

            





 

 

   





   

           

      

           



                

           














 

 



 

        



          







 

             



         

      



         



           

       

         





 

  

  

              

          



               

          

 












 

 

 

 

  

 





 

            



 



           

        



 



 

    





 



          



              

            

           






























            

           

            
























Página 1 de 1

Tràmit a l'acta d'inspecció
Trámite al acta de inspección
Titular de la instal·lació / Titular de la instalación

Referència de l'acta d'inspecció / Referencia del acta de inspección

CSN-GC/AIN/

Seleccioneu una de les dues opcions / Seleccionar una de las dos opciones:

Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / Doy mi conformidad al contenido del acta

Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / Presento alegaciones o reparos al contenido del acta

Especifiqueu les al·legacions o esmenes / Especifique las alegaciones o reparos:

Documentació / Documentación
Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)

Signatures / Firmas
Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màximo de 3 signatures):
Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

58/IRA/0017/2022

- La antigua sala de técnicas "in vivo", reconvertida en despacho médico será dada de
baja en la próxima modificación de la instalación radiactiva de Medicina Nuclear
- Se ha colocado la etiqueta con los datos del nuevo maniquí cilíndrico de :
MBq n/s:
- El volumen de los depósitos de orinas de es de aproximadamente 400 l.
- Se ha incluído el dato de concentración de en el punto de vertido en el
Procedimiento 10 de Gestión de Residuos Radiactivos en las instalaciones del

- El agua de la ducha de la habitación de terapia metabólica no se recoge en los
depósitos de orina.
- Los certificados de aptitud médica de trabajadores de categoría A han sido reclamados
a Salud Laboral. Contestaron lo siguiente:

Bona tarda,

• : Te visita el dia 19/12/2022
• : Té Apte amb data 19/09/2022
• : Té Apte amb data 18/08/2022
• : Estaba citat per avui amb i es repograma per el
dia 20/12/2022
• : Te visita el dia 01/12/2022
• : Truca la treballadora per dir que ella s'ho fa en un altre centre de
treball i que enviaria certificat (certificat encara no rebut)

El único certificado que dispongo es el de , cuya fecha de apto es
07/08/2022 está expedido por .









Generalitat de Catalunya 
mpresa i Treball 
 
 

 

 
 
 

Diligencia 
 
 

  
En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la 
inspección CSN-GC/AIN/58/IRA/17/2022, realizada el 16/11/2022 en Barcelona, a la 
instalación radiactiva Hospital Clínic de Barcelona, el/la inspector/a que la suscribe 
declara, 
 
 
 
 Comentario 1 

 
Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta. 
 
 Comentario 2 

 
Se acepta la aclaración o medida adoptada. 
 
 Comentario 3 

 
Se acepta la aclaración o medida adoptada. 
 
 Comentario 4 

 
Se acepta la aclaración o medida adoptada. 
 
 Comentario 5 

 
Se acepta el comentario que modifica el contenido del acta. 
 
 
 Comentario 6 (respuesta a desviación) 

 
Se acepta la aclaración o medida adoptada, que inicia la subsanación de la 
desviación. 

 
 
 
 
        

 







