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ACTA DE INSPECCION

Dﬁa-—, funcionaria de La Generalitat y acreditada por el
Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del
funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspeccién de control de los
Servicios de Proteccién Radioldgica y de las Empresas de Venta y Asistencia
Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspeccién de transportes de
sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia veintinueve de agosto de dos mil once, en
las instalaciones de la FUNDACION CENTRO D EESTUDIOS AMBIENTALES

, v en la provincia de Valencia.

Que la visita tuvo por objeto la inspeccién de control de una instalacion
radiactiva destinada a estudios de investigacién ambiental, ubicada en el
emplazamiento referido.

Que la inspeccion fue recibida por D. i
Supervisor de la instalacién, quien acepté la finalidad
relaciona con la proteccién radiologica.

Que la instalacion dispone de la preceptiva autorizacion de puesta en
marcha concedida por la Direccién General de la Energia con fecha 21 de enero de
1999 y posteriores modificaciones concedidas por la Direccién General de Industria
y Energia de la Generalitat Valenciana con fechas 19 de septiembre de 2000 y 26
de junio del 2002 respectivamente, disponiendo de una ultima aceptacion expresa
de modificacion, concedida por el Consejo de Seguridad Nuclear, con fecha 6 de
julio de 2011.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacidn o documentacién aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccién, asi como de la
informacion suministrada por el personal técnico responsable de la instalacion,
resulta que:
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OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO.

La instalacion radiactiva constaba actualmente de los S|gwentes equipos:

- Neutralizador de aerosoles de la firma (i modelo%
incorporaba una fuente radiactiva encapsulada de Cripton-85, modelo
numero de serie 77-0595, de 74 MBq (2 mCi) de actividad nominal maxima. __

Neutralizador de aerosoles EEiiiEEEEE= dc la firma —
modelo- n/s 200002, que incorporaba una fuente radiactiva encapsulada
de Americio-241, modelo hnumero de serie {8 4, de 18'5 MBq (0’5
mCi) de actividad nominal maxima referida a fecha 11 de ju|IO de 2011.

- Cromatdgrafo de gases fabricado porf | - . modelo-
que contenia un detector de captura electronlca numero
41910600, modelo EEEEEEEEEER0n n/s 981305, que incorporaba una fuente
radiactiva encapsulada de Ni-63, con n/s 6921, de 370 MBq (10 mCi) de
actividad nominal maxima.

Cromatégrafo de gases HEBMREGEN correspondiente al nimero de serie
que contenia un detector de captura electronica, modeloe-

, con n/s 960311, que incorporaba una fuente radiactiva de Ni-63, con

n/s 4800, de 370 MBq (10 mCi) de actividad nominal maxima.

La instalacion se encontraba en el primer piso del centro sobre el que se ubicaban
dos plataformas. Los equipos se encontraban instalados en el momento de Ia
inspeccién en:

- Laboratorio ubicado en la planta primera: Cromatégrafo de gases—
- Plataforma A del primer piso: Neutralizadores de aerosoles.

- Plataforma B del primer piso: Cromatégrafo de gases s

El lugar que ocupaban los equipos no coincidia con el puesto de trabajo habitual
del personal del centro.

El neutralizador de aerosoles se encontraba sefializado, conforme norma UNE
73.302, como Zona Controlada mediante una etiqueta adosada al equipo. Los
equipos estaban sefializados con el simbolo de radiactivo y disponian de placa
identificativa de la fuente en la que se reflejaba el is6topo, la actividad y el nimero
de serie.

La instalacion disponia de un equipo para la deteccion y medida de la radiacion de
la firma modelolEEE n/s 1898-067, calibrado por el
| 19 de mayo de 2011 y Ultima verificacion el 21

de octubre de 2009 porfiTEEE
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DOS. NIVELES DE RADIACION.

- Monitorizando, por parte de la inspeccion, en las proximidades de los equipos, los
valores maximos de tasa de dosis detectados por la inspeccién fueron de 2'9
pSv/h junto al Neutralizador con fuente de Am-241 y 2'1 uSwv/h junto al
Neutralizador con fuente de Kr-85.

- La instalacién disponia de un dosimetro de area ubicado en la carcasa que
albergaba el equipo neutralizador de aerosoles de Kr-85, procesado
mensualmente por la firm4 , sin incidencia en los resultados disponibles
hasta junio de 2011.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.

- La instalacion disponia de una licencia de Supervisor en vigor aplicada a Control
de Procesos, Técnicas Analiticas y otras actividades de bajo riesgo.

El supervisor disponia de un dosimetro personal, procesado mensualmente por la
firma & no presentando incidencias en sus Ultimos resultados disponibles de
junio de 2011.

- Segun el reglamento de funcionamiento de la instalacion, el supervisor estaba
clasificado como categoria B segun el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes.

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACION.
- Estaba disponible el albaran de retirada de la fuente de Kr-85, modelo =
n/s 2582, realizado por ENRESA el 15 de junio de 2011.

- La fuente de Ni-632 recibida de acuerdo con la autorizaciones expresa 5 habia
sido devuelta a su proveedor con fecha 21 de junio de 2011.

- Estaban disponibles los certificados de calidad de los equipos, asi como los
certificados de actividad nominal y hermeticidad nominal de las fuentes.

- Estaban disponibles los certificados del informe de hermeticidad de las fuentes de
Ni-63 y vigilancia radiologica de la fuente de Kr-85, realizado por la firmaiii
con fechas 4 de mayo de 2011, cuyo resultado era favorable.

- Se disponia de un procedimiento de Calibracién / Verificacién de los monitores de
radiacion en los que consta una calibracién cada 5 afios y una verificacién anual.

- Estaban pendientes de recibir el informe de calibracién del monitor de radiacion. _

- Estaba disponible el Diario de Operaciones de la Instalacién donde se reflejaba la
revision de niveles de radiacién ambiental semanal, la recepcion de los informes
dosimétricos, asi como cualquier incidencia relacionada con la instalacion.

- Estaba disponible el informe anual de Ia instafacién, correspondiente al afio 2010,
remitido al Consejo de Seguridad Nuclear y al Servicio Territorial de Energia con
fecha 28 de marzo de 2011. :
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, Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que senala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD 1836/1999
(modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 (modificado por el RD
1439/2010), por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes, la Instrucciéon 1S-28 del CSN sobre especificaciones
técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de
segunda y tercera categoria y la referida autorizacién, se levanta y suscribe la
presente acta por duplicado en L'Eliana, en el Centro de Coordinacién de

Emergencias de La Generalitat a treinta y uno de ago e dos mil once.

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacion FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
MEDITERRANEO (CEAM),, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su
conformidad o reparos al contenido del Acta.
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DILIGENCIA

En relacion a las alegaciones presentadas por la empresa FUNDACION
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM), al acta
de inspeccion de referencia CSN-GV/AIN/14/IRA-2375/11, realizada con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, en la instalacion ubicada en Paterna, la
inspectora de Consejo de Seguridad Nuclear manifiesta lo siguiente:

1. No se acepta el comentario. El comentario no modifica el contenido del acta.

L’Eliana, a 15 de septiembre de 2011

RIGREBNORA




