










 en calidad de supervisora de la instalación radiactiva de  
 titular de la instalación radiactiva IRA-2308 

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta CSN-CAIB AIN 26 IRA 2308 2022 correspondiente a la 

inspección realizada el día 17/05/2022. 

! En relación con la desviación: El titular no ha impartido a los trabajadores expuestos de la 

instalación un programa de formación en materia de protección radiológica en el último 

periodo bienal, manifiesto que: se ha programado una sesión de formación en materia de 

protección que se impartirá por la propia supervisora en un plazo máximo de tres meses. 

! En relación con la desviación: El equipo de medida de densidades y humedades de suelos 

no ha sido revisado por una entidad autorizada en los dos últimos años, manifiesto que: 

se ha solicitado oferta a la empresa  para la revisión del equipo. Dicha 

oferta ha sido aceptada y se planifica el envío del equipo a las instalaciones del proveedor para 

el mes de julio de 2022. Se aprovechará la ocasión para realizar las pruebas de hermeticidad 

anuales.  

Inca, 27 de mayo de 2022 
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