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ACTA DE INSPECCION

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se persond el dia 11 de octubre de 2017 en el Institut de Ciéncies del Mar
del Consell Superior d'Investigacions Cientifiques (CSIC), ubicada en
de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a investigacion, cuya autorizacion de modificacion fue

concedida por resolucidn de la Direccion General de Energia y Minas del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya con fecha 26.06.2002.

La Inspeccion fue recibida por Cientifico Titular y supervisor, quien
acepto la finalidad de la inspeccidn en cuanto se relaciona con la seguridad y proteccidn

radiologica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccion que el acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en su tramitacion,
tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el
titular exprese qué informacion o documentacion aportada durante la inspeccion podria no
ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la informacion requerida y
suministrada, resulta:

- La instalacion radiactiva se encontraba ubicada en el edificio del CMIMA-ICM (Centre
Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals de I'Institut de Ciéncies del Mar) y
consta de las dependencias siguientes:

o Planta 22 - laboratorio de radisotopos no encapsulados, de Biologia Marina:
= antecdmara de recepcion
= cdmara de recuento
= camara de cultivos celulares
= cdamara de preparaciones

= camara de marcaje isotdpico
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= almaceén de residuos

o Planta baja:
= |aboratorio de sedimentologia
= |aboratorio de geotecnia
o Planta sétano:
= |aboratorio de apertura de testigos

- Lainstalacion se encontraba sefalizada segun la legislacion vigente y disponia de acceso
controlado.

PLANTA 22 - Laboratorio de radis6topos no encapsulados

Antecamara de recepcion

.. - Zonade acceso, sin material radiactivo.

' Camara de recuento

W

5'; Estaba disponible un contador de centelleo liquido, de la firma modelo
,t que aloja una fuente radiactiva encapsulada de Cs-137 de 1,11 MBq de actividad.
7/ En la etiqueta identificativa se leia: n.s. 7068699, Fecha
Inst. 1997.

- El contador se encontraba fuera de uso y estaba disponible un presupuesto por parte de
fechado el 05.04.2016, para desmontar la fuente encapsulada. Segun se
manifesto, la gerencia del instituto aun no habia aprobado dicho presupuesto. -------------

- Estaba disponible un contador de centelleo liquido de la firma modelo
en cuya placa identificativa se leia: Caution Radioactive Material,
, Activity: 18,8 + 15% pCi, Date 10-15-2008 # 493.

- Estaban disponibles las soluciones patrén siguientes:
o firma
* unade C-14 de 100.500 dpm de actividad en fecha 03.1985. ------------------
= unade H-3 de 201.000 dpm de actividad en fecha de 12.1984, ------------—--
o firma

= unadeunade C-14 de 31.300 dpm de actividad en fecha 1.12.1973. -------
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= unade H-3 de 89.300 dpm de actividad en fecha 20.11.1973 ------=-----=----

= unadeunade C-14 de 46.500 dpm de actividad en fecha 18.05.1997 ------

= unade H-3 de 99.500 dpm de actividad en fecha 18.05.1997 ------------=----

®= unadeunadeH-3de 281.700 dpm el 27.06.2008, n? 46

®* unade C-14 de 123.000 dpm el 27.06.2008, n? 46

= unadeH-3, <0,1 uCi, 123.400 dpm el 8-sep-2014 -

= unadeC-14 <0,2 uCi, 282.400 dpm el 8-sep-2014

. Estaba disponible una célula de calibracion de la marca que contenia C-14 con
=."l:una actividad inferior a 1,0 uCi (37 kBq), Lot n2 CAI0102, dpm 56500, exp. 18 oct 95, -----

Estaba disponible una fuente radiactiva encapsulada de la firma de C-14,
,referencm R-10, fecha 2/1/62. La unidad de proteccion radioldgica de

.':l:aractenzo la fuente en fecha 3.12.2004 estimando una actividad de 120 Bq. Dicha
.;fuente se usa para verificar el monitor de contaminacion.

La fuente radiactiva encapsulada de Ra-226 de la firma , Model
Ra-226, 0,9 uCi; Caution Radioactive Material habia sido retirada por Enresa en
26.09.2017 y estaba disponible el albaran correspondiente.

Camara de cultivos celulares

- La dependencia se utiliza como almacén convencional.

Camara de preparaciones

- Disponian de una campana de manipulacion de la firma modelo con

ventilacion forzada con salida al exterior y filtro de carbdn activo.

- Disponian de un frigorifico-congelador, sefializado, en cuyo interior habia material
radiactivo no encapsulado. Se adjunta como Anexo 1 el inventario a fecha 10.10.2017.----

- De acuerdo con la documentacion disponible el 26.09.2017 se habian recibido 185 MBq
de C-14.
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El laboratorio disponia de recipientes para almacenar temporalmente residuos

radiactivos. -

Estaba disponible un equipo portatil para detectar y medir los niveles de radiacion y de
contaminacion de la firma modelo | n/s 033971,
con una sonda de la misma firma Estaba calibrado por el para
radiacion y para contaminacion el 26.02.2015.

Segun manifestaron, manipulan mayoritariamente H-3 y C-14.

Camara de marcaje isotopico

Disponian de una campana de manipulacion de la firma modelo con

ventilacion forzada con salida al exterior y filtro de carbén activo.

Almacén de residuos
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‘H-3 y C-14 (guantes, papel...) los desclasifican directamente; los liquidos miscibles en

J
Ji

I

Se encontraban almacenados los residuos radiactivos, identificados con: el tipo de
residuo mixto/sélido, isotopo, usuario y fecha de cierre, a la espera de su retirada por
Enresa.

Disponen de un protocolo de gestion de residuos. Los residuos sélidos contaminados con

‘§agua de H-3 y C-14, los eliminan directamente mediante dilucion a la red general de

\
kf"}

pdesagl‘je y los residuos mixtos de H-3 y C-14 los almacenan a la espera de la retirada por

/ Enresa. e

Las dltimas retiradas de residuos por parte de Enresa fueron en 24.04.2017 (residuos
mixtos) y 26.09.2017 (residuos mixtos y fuente radiactiva) y estaban disponibles los

albaranes correspondientes.

PLANTA BAJA

Laboratorio de sedimentologia

Habia un analizador de particulas por rayos X exento, de la firma modelo

con un generador con unas caracteristicas maximas de funcionamiento
13,6 kV y 3 mA. En la placa de identificacion del equipo se leia: n/s
349: Radioactivo exento, n2 de aprobacién tipo: n/s 349, fecha de

fabricacion 24.08.2006.

Laboratorio de geotecnia

Se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma
, con una fuente radiactiva encapsulada de Cs-137 de 370 MBq en fecha
01.07.1997, n/s LL 125. Sobre el contenedor, sefalizado como radiactivo, se leia: LL-125
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(sin constar el radisotopo, la actividad o la fecha). El equipo lo usaban para examen de

testigos geoldgicos.

El cabezal dispone de un candado con llave y de una placa de metacrilato que impedia el

acceso frontal al haz de radiacion.

No disponian del certificado en origen del equipo radiactivo ni el certificado de actividad

y hermeticidad en origen de la fuente radiactiva encapsulada.

La UTPR de realiza periodicamente la revision semestral del equipo desde el
punto de vista de la proteccion radioldgica, que incluye el control de los niveles de
radiacion, y controles de la hermeticidad de la fuente radiactiva encapsulada. Los tltimos
controles son del 21.12.2016 y 9.06.2017.

PLANTA SOTANO

[ Laboratorio de apertura de testigos

En el laboratorio se encontraba, fuera de uso por averia en octubre de 2010, un equipo
de rayos X de la firma modelo , de 130
kV v 3 mA de tensidon y de intensidad de corriente maxima, en cuya placa de
identificacion se leia: NGm. serie
2212A01034, Tens. Maxima 130 kVolts, Intensidad maxima 3 mA.

El 10.06.2010 realizo el ultimo control de los niveles de radiacion y revision del
equipo de rayos X desde el punto de vista de la proteccion radiologica.

GENERAL

Estaba disponible el procedimiento de verificacion y calibracion del detector de radiacion
La ultima verificacion es del 07.11.2016.

Estaban disponibles 10 licencias de supervisor y 2 licencias de operador en vigor. ----------

Estaban disponibles 10 dosimetros de termoluminiscencia personales para el control
dosimétrico de todos los trabajadores expuestos de la instalacion y 2 de area para el
control de las zonas de influencia radioldgica de los equipos radiactivos y

Estaba pendiente la solicitud de un dosimetro personal para ~ ceeeeeemeeeeeeeee

Tienen establecido un convenio con el
para realizar el control dosimétrico. Estaban disponibles las
ultimas lecturas dosimétricas correspondientes a agosto de 2017.
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- El personal con licencia que no dispone de dosimetro personal no manipula material ni
equipos radiactivos.

- Estaba disponible el diario de operacién de la instalacion.

- Estaban disponibles las normas escritas de funcionamiento en condiciones normales y en
caso de emergencia.

- Estaban disponibles equipos de extincion contra incendios.

- Los dias 20.01.2017 y 6.02.2017 habian impartido sesiones de formacion a los
trabajadores expuestos. ------

- No habian enviado el informe anual de 2016.
DESVIACIONES

- No habian enviado el informe anual de 2016.

- Estaba pendiente la solicitud de un dosimetro personal para. -

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la Ley
15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, asi como la autorizacion referida, y en
virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat
de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de
1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente
acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servicio de Coordinacién de Actividades
Radiactivas del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya a
14 de octubre de 2017. '

\

TRAMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de
Institut de Ciéncies del Mar - Consell Superior d'Investigacions Cientifiques (CSIC) para que
con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



MANIFESTACIONES AL ACTA CSN-GC/AIN/29/IRA/1799/2017
Acta recibida el 25 de octubre de 2017.

DESVIACIONES
No se ha enviado el informe anual de 2016

Este informe se envid en fecha 20 de octubre de 2017 por correo certificado al Servei
de Coordinacio d'Activitats Radioactives

08039-Barcelona.

Se adjunta una copia de este informe a esta documentacion.

Esta pendiente la solicitud de un dosimetro personal para

Se realizara la solicitud cuando esta persona inicie sus actividades o en todo caso, en
un plazo de 15 dias al

remitiéndose una copia de la solicitud al Servei de Coordinacio d'Activitats
Radioactives.

COMENTARIOS

En la planta s6tano, laboratorio de apertura de testigos, se encuentra un equipo de la
firma modelo como consta en la
pagina 5 del acta, definitivamente fuera de uso por averia. El supervisor ha
comunicado al responsable, el jefe de departamento de Geologia en diversas
ocasiones la conveniencia de darlo de baja definitivamente.

Lo que se manifiesta a instancia de la inspeccion, para los efectos oportunos.
En BARCELONA a lunes, 30 de octubre de 2017

Fdo: Dr
Supervisor de la IR-1799. ICM



I Generalitat de Catalunya
; Departament d’Empresa i Coneixement
Direccio General d’Energia, Mines

i Seguretat Industrial
Servei de Coordinacio d'Activitats Radioactives

Diligencia

En relacion con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de la
inspeccion CSN-GC/AIN/29/IRA/1799/2017, realizada el 11/1 0/2017 en Barcelona, a
la instalacion radiactiva CSIC - Institut de Ciéncies del Mar, la inspectora que la
suscribe declara,

Se acepta la aclaracion o medida adoptada, que subsana la desviacion.

Barcelona, 2 de noviembre de 2017

Firmado:

(-\‘\





