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ACTA DE INSPECCION

—funcionario interino de la Generalitat de Catalunya e

inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia 11 de noviem
Institut Catala de la Salut - Hospital Vall d'Hebron, en el

e Barcelona (Barcelonés).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspeccion de una instalacion
radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a la verificacion de
instrumentos de medida de radiacion externa y almacenamiento de residuos
radiactivos, y cuya ultima autorizacién fue concedida por el Departament de
Treball i Industria en fecha 12.09.2005.

Que la inspeccidn fue recibida por don _ jefe del Servicio
de Proteccion Radiol6gica, por don [ supervisor y por

don N operador, en representacion del titular,
quienes aceptaron la finalidad de la inspeccion, en cuanto se relaciona con la
seguridad nuclear y proteccién radiolégica.

Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos
de que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspeccién, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

- La instalacion radiactiva estaba ubicada en un edificio aislado, a
continuacion del edificio de Microbiologia y Anatomia Patolégica y consta de
las siguientes dependencias:
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- La sala del irradiador.
- El almacén de residuos radiactivos, el recinto de trituracion, la zona
de manipulacién y la pileta.

- La instalacién se encontraba sefializada de acuerdo con la legislacion
vigente y disponia de medios para establecer un acceso controlado. --------------

UNO. IRRADIADOR

- En una dependencia denominada sala del irradiador se encontraba
instalado un equipo irradiador multifuente para calibracién de equipos de
deteccion de la firma (S, modeloll @, en el que se encontraban
alojadas las siguientes fuentes:

Radionuclido N° serie mCi Actividad MBq r’;?:;an:;
Co-60 557 HA 25,6 9472 26.03.1983
Sr-90 2313 BB 10 370 07.01.1983
Am-241 8321 LA 200 7400 10.02.1983
Cs-137 9073 GM 30 1110 17.03.1983
Cs-137 0736 GN 2000 74000 09.03.1983

- El irradiador disponia de una placa donde se leia: Firma_
modelo_ n° de serie 01, fecha de fabricacion 1983. También tenia una
placa con las actividades corregidas a fecha 01.01.1990:

Radionuclido | Actividad (en fecha 01.01.1990)
Am-241 7,3 GBq

Cs-137 962 MBq

Cs-137 65 GBq

Co-60 813 kBq

Sr-90 312 MBq

- Estaba disponible el certificado de fabricacion del irradiador. ---------—--------

- Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen
de las fuentes radiactivas encapsuladas.

- No se midieron tasas de dosis significativas de radiacién en contacto con
el irradiador y con las fuentes radiactivas alojadas en su interior.

- Tampoco se midieron tasas de dosis significativas de radiacion en la sala
de control y en las puertas de acceso a la sala de irradiacién con el irradiador
funcionando con la fuente radiactiva de Cs-137 de 74 GBq.

- La puerta de acceso a la sala del irradiador disponia de sefal éptica de
funcionamiento, la cual funcionaba correctamente.




SN

CSN-GC/AIN/12/IRA/2366/2009
Pagina 3 de 7

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- La consola de control del equipo irradiador dispone de una llave maestra
para la puesta en marcha del equipo.

- Estaban disponibles los registros de las pruebas periddicas de
hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas realizadas por el Servei
de Proteccié Radiologica del Hospital de la Vall d’'Hebron, siendo la dltima la
realizada en fecha 03.12.2008.

- Estaba disponible el diario de operacién del irradiador, en el que figuraba
la anotacién que en fecha 25.08.2009 se habia revisado el irradiador. -------------

- Estaba disponible el protocolo escrito de la revision del irradiador desde el
punto de vista de la proteccion radiolégica.

- El diario de operacién del irradiador se utilizaba como diario genérico de
la instalacién.

- En lugar visible estaban disponibles las normas de funcionamiento en
condiciones normales y en caso de emergencia.

- En la sala de control se encontraba instalado un equipo fijo de deteccién y
medida_de los niveles de radiacion provisto de sefal acustica y oOptica, de la
firma— modelo [ Umero de serie 418, provisto de
una sonda ubicada en el interior de la sala del irradiador. Dicha sonda se
encontraba averiada y se habia sustituido temporalmente por un equipo portatil
de medida de los niveles de radiacion de la marclllModelo
n/s 1554/01, propiedad de la IRA 49 (Unidad de Radioterapia del Hospital Vall
d'Hebron), verificado en fecha 04.11.2009.

- Estaban disponibles equipos de extincién contra incendios.

DOS. ALMACEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

- El almaceén de residuos radiactivos constaba de diferentes dependencias:
zona limpia (aseo y despacho), zona de triturado, zona de manipulacion y zona
de almacenamiento de residuos radiactivos con pileta.

- Segun se manifestd, la zona de triturado ya no se usa para ese fin, sino
como sala de almacenamiento.

- En su interior se encontraban diversos recipientes de plastico que
contenian residuos radiactivos soélidos, mixtos, bidones que contenian residuos
radiactivos liquidos y generadores de Mo-99/Tc-99m agotados.

- Se entreg6 a la inspeccion el registro escrito de los residuos radiactivos
almacenados.
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- La zona de almacenamiento de residuos disponia en el centro de la
dependencia de un desagiie para realizar los vertidos controlados y de
seguridad ante un potencial vertido incontrolado.

- El desagiie anteriormente citado desembocaba en un depédsito exterior
enterrado de 200 litros de capacidad que permitia realizar un vertido controlado
a la red general de alcantarillado.

- El almacén de residuos disponia de un sistema de extraccion de aire. -----

- Estaban disponibles equipos de extinciéon contra incendios.

- Los residuos radiactivos soélidos, liquidos y mixtos son almacenados
separadamente, segun el periodo de semidesintegracion de los radionuclidos y
segun la clasificacién descrita en el protocolo de residuos radiactivos. El Servei
de Proteccié Radiologica ha dividido los radionuclidos contaminantes en cinco
grupos:

Grupo 1: T12 < 9 dias
Grupo 2: 9 dias < Ty <60 dias
Grupo 3: 60 dias < T12 <1 afo
Grupo 4: Ty > 1 afio
Grupo 5: Tritio

- Semanalmente la Unidad Técnica de Proteccion Radiologica deji N
SL, traslada los residuos generados en las instalaciones radiactivas del
Hospital al almacén exterior de residuos radiactivos, en donde procede al
acondicionamiento y gestién de los mismos segun el actual procedimiento de
gestion de residuos del Servei de Proteccié Radiologica.

- Los residuos radiactivos sélidos de los grupos 1, 2 y 3 son eliminados
como residuos sanitarios tipo Il 6 Il cuando su actividad especifica después del
almacenamiento es inferior a los limites descritos en el protocolo de residuos.--

- Los residuos radiactivos sélidos y mixtos de los grupos 4 y 5 son
eliminados como residuos sanitarios tipo Il 6 Il si su actividad especifica es
inferior a los limites descritos en el protocolo de residuos y si su actividad
especifica es superior a los limites descritos en el protocolo de residuos son
retirados por ENRESA.

- Los residuos radiactivos liquidos de los grupos 1, 2 y 3, son eliminados a
la red de alcantarillado previo decaimiento y posterior dilucién de acuerdo con
los limites descritos en el protocolo de residuos.
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- Los residuos radiactivos liquidos del grupo 4 y 5, son eliminados a la red
de alcantarillado con dilucién de acuerdo con los limites descritos en el
protocolo de residuos, y aquellos que no pueden eliminarse a la red general de
desague, por superar los limites de vertidos establecidos en el protocolo de
gestion de residuos de la instalacion son retirados por ENRESA.

- ENRESA en fecha 24.02.2004 retir6 residuos soélidos, liquidos y mixtos de
H-3 y C-14 y en fecha 16.11.2008 16.04.2007 retir6 fuentes radiactivas
encapsuladas de Gd-153 y Cs-137.

- Las firmas_retiran los generadores de Mo-

99/Tc-99m fuera de uso.

- Se entregd a la inspeccién el registro escrito de la desclasificacion de
residuos radiactivos sélidos y liquidos y de las retiradas de los generadores.
Durante el afio en curso no se habian desclasificado residuos mixtos.-------------

- En la zona de almacenamiento se encontraba instalado un equipo fijo de
la firm modelo [l sonda n°lM para la deteccion y
medida de los niveles de radiacién ambiental verificado en fecha 09.09.2009. --

- Estaba disponible un arcén congelador para almacenar residuos
radiactivos biol6gicos.

- Estaba disponible el protocolo de gestién de los residuos radiactivos de la
instalacion.

- Estaba disponible el diario de operacion del almacén de residuos. ----------

TRES

- Se entregdé a la inspeccion el listado de las fuentes radiactivas que
dispone el Servei de Proteccié Radiologica.

- El Servei de Proteccié Radiologica realiza la prueba de hermeticidad de la
fuente radiactiva encapsulada de Uranio-238, siendo la ultima la realizada en
fecha 02.03.2009.

- Se entreg6 a la inspeccion el listado de los equipos portatiles de deteccion
y medida de los niveles de radiacion y de contaminacion que dispone el Servei
de Proteccié Radiolédgica, en el que figuran las fechas de las verificaciones de
los equipos.
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- El Servei de Proteccié Radioldgica dispone de una camara de ionizacion,

conectada al electrometro marcalllil modelan0 114. de la firma
calibrado por el- en fecha

modelol I n° 187
14.02.2007 y de una fuente radiactiva encapsulada de verificacion de Sr-90 con
una actividad de 1,11 MBq, n° 2283 BB, en fecha 18.04.1983.

- Estaba disponible el programa de verificacion de los equipos de deteccion
y medida de los niveles de radiacion.

- Estaban disponibles 3 dosimetros personales de termoluminiscencia para
el control de los trabajadores profesionalmente expuestos de la instalacion. -----

- Tienen establecido un convenio con e I

para la realizacién del control

dosimétrico.

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los
trabajadores profesionalmente expuestos.

- Entre las fechas de 12.08.2009 y 08.09.2009 se habian colocado en el
almacén de residuos diversos dosimetros de area con el fin de evaluar la
radiacion ambiental.

- Estaba disponible 1 licencia de supervisor y 1 licencia de operador,
ambas en vigor.

- El doctor Sotil, trabajador profesionalmente expuesto de esta instalacion,
era el jefe del Servicio de Proteccion Radiolégica.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creacién del Consejo
de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y
la referida autorizacion, y en virtud de las funciones encomendadas por el
Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de
15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de
diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente
acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinacio
d’Activitats Radioactives del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya a 12 de noviembre de 2009.
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Firmado:

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999
(modificado por RD 35/2008), BOE 313 del 31.12.1999 - versién castellana y
BOE 1 del 20.01.2000 - version catalana), se invita a un representante
autorizado de Institut Catala de la Salut - Hospital Vall d'Hebron, para que con
su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta.

MANIFESTACIONES AL ACTA DE INSPECCION

De acuerdo con el contenido del acta.

Barcelona, 25 de Noviembre de 2009

jefe de PR



