














30 de mayo de 2023 

Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica

Respuesta al acta de inspección con referencia CSN/AIN/13/IRA-2899/2023 

1 Se desea preservar la identidad de todo el personal involucrado en la inspección. 

1 En el apartado 5 de la sección UNO.INSTLACIÓN presenta una errata: la instalación no posee 
ninguna fuente de ; era quien hacía uso de una fuente de  de su propiedad 
para la verificación de los detectores. 

1 El apartado 3 de la sección CUATRO.PERSONAL DE LA INSTALACIÓN es incorrecto. Confirmamos 
que la instalación tiene disponibles dosímetros de solapa y anillo para  pero ella 
misma os ha indicado, en la última inspección de la IRA-2658, que no hace uso de los mismos por 
motivos de eficiencia y que en su lugar utiliza en ambas instalaciones los que tiene asignados en la 
IRA-2658. 

1 El apartado 4 de la sección CUATRO.PERSONAL DE LA INSTALACIÓN presenta una errata: donde 
dice 2020 debería decir desde la última inspección. 

1 En relación a la sección SEIS.DESVIACIONES, nos gustaría indicar que actualmente se realizan todas 
las comprobaciones de los sistemas de seguridad excepto los botones de parada de emergencia, 
debido a la alta sensibilidad del equipo a las caídas de tensión. Para hacer compatible la seguridad 
del equipo con el cumplimiento de la especificación 41 de la autorización en vigor, comenzaremos 
a comprobar que una vez pulsada una seta de emergencia no se puede iniciar el equipo hasta que 
esta no se ha desactivado. A este respecto, en base a la experiencia obtenida a lo largo de los años 
de operación de la instalación y con objeto de optimizar los procedimientos y periodicidades 
estamos revisando el programa de Verificación de la Instalación – en particular el documento 
“Procedimientos de Protección Radiológica de la Unidad de Radiofármacos PET del HUMV”- que 
una vez listo enviaremos al CSN para su validación. 
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En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección 

referencia CSN/AIN/13/IRA-2899/2023, correspondiente a la inspección realizada 

en la instalación radiactiva del HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA, 

el día tres de abril de dos mil veintitrés, la Inspectora que la suscribe declara lo 

siguiente: 

  No se acepta el comentario sobre la propiedad de la fuente radiactiva 
encapsulada de  de  MBq de actividad. El propietario actual de la 
fuente de verificación del activímetro es  bajo la autorización de la 
instalación radiactiva del Hospital. Se mostró certificado de hermeticidad 
realizado por la UTPR a dicha fuente. 

  No se aceptan el comentario del párrafo 3 del apartado CUATRO.PERSONAL 
DE LA INSTALACIÖN, es lo mismo que se indica en el acta de inspección por 
lo que no modifica el contenido del acta. 

  Se acepta el comentario del párrafo 3 del apartado CUATRO.PERSONAL DE LA 
INSTALACIÖN, donde dice”… no se ha utilizado en el año 2020..” debe decir 
“…no se ha utilizado desde el año 2020..”. 

  No se acepta el comentario sobre la desviación detectada: trimestralmente 
no se realizan todas las comprobaciones de los sistemas de seguridad y no 
solo se refiere a los botones de parada de emergencia, tal como se indica en 
los informes de la UTPR  y en las revisiones internas realizadas por 
el personal de . Para solucionar esta desviación se deberán comprobar 
trimestralmente todos los sistemas de seguridad y enclavamientos, 
mandando registros que justifiquen dichas verificaciones o bien solicitar una 
modificación de la especificación 41ª de la autorización en vigor. 

En Madrid, a fecha de la firma  

                   Firmado electrónicamente:  

INSPECTORA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS     


