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Acta de Inspeccidn

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha presentado el dia 28 de septiembre de 2015 en el Servei de
Proteccié Radiologica (SPR) del Hospital Universitari Sant Joan de Reus, con NIF sito en
, en Reus (Tarragona).

El SPR dispone de autorizacién por resolucion del Consejo de Seguridad Nuclear de
fecha 21.07.2010, para dar servicio a las instalaciones radiactivas y de radiodiagndstico
del propio Hospital asi como a las instalaciones de radiodiagnostico médico que le sean
asignados por la autoridad sanitaria competente.

El titular fue informado de que la inspeccién tenia por objeto el control del SPR.

La inspeccion fue recibida por el Dr. jefe del Servei de
Proteccid Radiologica (JSPR) y la Sra. , administrativa, en representacion del
titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspeccion, en cuanto se relaciona con la
seguridad y proteccién radioldgica.

El representante del titular de la instalacion fue advertido previamente al inicio de la
inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos
en la tramitacién de la misma, tendra la consideracién de documentos publicos y
podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo
que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacién o
documentacién aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por su
caracter confidencial o restringido.

De la informacién suministrada por el personal técnico de la instalacion a
requerimiento de la inspeccién, asi como de las comprobaciones tanto visuales como
documentales realizadas directamente por la misma, se obtienen los resultados
siguientes:

I.  ORGANIZACION Y PERSONAL

- El Hospital de Sant Joan de Reus es un Hospital publico municipal gestionado de
modo privado por el grupo Dicho grupo gestiona también otros
centros en la provincia de Tarragona.
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- En el momento de la inspeccion el Director General del grupo era el Dr.

- El SPR depende directamente de dicho Director General y mantiene relacién directa
con el titular y los centros de su dmbito de actuacion.

- Esta constituido por las siguientes personas:

a) Jefe de Servicio de Proteccién Radioldgica: con titulo
emitido por el CSN en fecha 16.07.2010.

b) Especialistas en Radiofisica Hospitalaria:

Por otra parte se dispone de 1 fisico no especialista con licencia de supervisor:

c) Técnicos Superiores en Radioterapia o en Diagndstico por la imagen:

= N )

- EISr. causo baja en el hospital en 2013.

- Todos disponen de titulo de técnico experto en proteccion radiolégica de fechas
30.04.2015, 13.06.2015 y 15.06.2015.

d) Personal Administrativo:

- Todos los titulados se reparten las tareas de proteccién radioldgica aunque

preferentemente se encargan de
radiodiagnéstico y medicina nuclear; el resto de personal se dedica mayoritariamente
a radioterapia y a proteccidn radioldgica respaldado por todos los

anteriores.
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- Actualmente el SPR se encuentra ubicado entre las plantas -1 (zona propia) y -2 (dos
espacios) del Hospital.

Il. AMBITO DE ACTUACION

- El &mbito de actuacién del SPR son las instalaciones radiactivas y de Radiodiagnéstico
del Hospital Universitari Sant Joan de Reus y las instalaciones de radiodiagnéstico del
grupo en Tarragona vy las Instalaciones del Hospital «

e incluye:

Hospital

IR-1552 Radioterapia (Hospital viejo)

IR 3097 Radioterapia (Hospital nuevo)
RX-T/30826 Radiodiagndstico (Hospital nuevo)
IR-3078 Medicina Nuclear (Hospital nuevo)

Hospital
RX-T/1121 Radiodiagndstico

Hospital de la
IR-2920 Radioterapia
RX-T/1122 Radiodiagndstico

Hospital . |
RX-T/1120 Radiodiagndstico

Centre
RX-T/1049 Radiodiagnéstico
RX-T/1370 Radiodiagnéstico dental

Hospital

RX-T/30604 Radiodiagndstico
RX-T/1377 Radiodiagnostico
RX-T/1300 Radiodiagnésﬁco

RX-T/1370 Radiodiagndstico

RX-T/1354 Radiodiagnéstico
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- Las instalaciones de radiodiagnéstico del hos ital-(antiguo) RX-T/1165 vy el
T R /1339 habian sido dadas de bai

en 17.11.2014 y 23.12.2014 respectivamente.

11l. MEDIOS TECNICOS

- Fueron solicitados por la inspeccion los medios técnicos, equipos y materiales
disponibles por el personal, para el desarrollo de las actividades y consisten en:

Descripcion MARCA n/s Calib o verfi
detector de radiacidén 1660 V 2009
detector de radiacion 1029 C 22.01.2015 INTE
.. C11.04.2013 INTE

detector de radiacion 1415 V 22.01.2015
detector de radiacion 1502 C 19.03.2015 INTE
Monitores de radiacién 215 V 22.11.2012

. . C4.04.2013 INTE
Monitores de radiacién 211 V 04.09.2014
Monitores de radiacidn 201 V 22.11.2012
DLD 387796
DLD 387790
DLD 390448
Detector de
contaminacion
Detector
Detecto'r de. , 002339
contaminacion
Detectorde 21098 € 11.07.2013
contaminacion

para radiodiagnostico.

- Asimismo disponen de un Multimetro de la firma
un conjunto de cdmaras de ionizacio
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I1l. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION DEL SPR

- Estaba disponible el Manual de Proteccion Radiolégica (MPR) de mayo de 2008. -------

- El listado de los procedimientos en proteccion radioldgica no ha sufrido modificacion
alguna desde la Gltima inspeccion.

- El listado es el siguiente:

e 1- Emisidn, revisidn y aprobacién de procedimientos

e  2-Vigilancia de la radiacion externa

e  3-Vigilancia de la contaminacidn

e  4- Descontaminacion

e 5-Clasificacion y sefializacion de zonas

e 6- Programa de clasificacion del personal

e 7- Control dosimétrico del personal

e 8- Gestion de licencias y acreditaciones

e 9-Control y gestion de dispositives de proteccién radiologica personal

e 10- Verificacién de los detectores de radiacion y contaminacion

e 11- Dosimetria a pacientes en Radiodiagndstico

e 12- Dosimetria a pacientes en Medicina Nuclear

e 13- Gestion de material radiactivo

e  14- Gestidn de residuos radiactivos

e 15- Vigilancia radioldgica de los pacientes portadores de fuentes radiactivas

e 16- Formacién e informacién en proteccion radioldgica

e 17- Registros

e 18- Comunicacidn con el titular y otros Servicios implicados

e 19- Intervencién del Servicio de PR en la documentacién preceptiva de las
instalaciones

e  20- Actuacion en caso de incidente o accidente radiolégico

- Estaba disponible un procedimiento para la realizacion de pruebas de hermeticidad
de fecha 20.02.2009.

- Estaba disponible un procedimiento para las medidas necesarias para facilitar el
acceso de bultos radiactivos de fecha 6.02.2013.

1-Gestion de la documentacion

- En la portada de todos los documentos aparece el nombre del autor, del revisor con
su firma, la version con su fecha y un breve resumen.
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2-Vigilancia de la radiacién externa

- En radioterapia se realizan controles de radiacién mediante dosimetros de area y
niveles de radiacién anuales.

- En medicina nuclear se realizan controles de radiacion externa mediante dosimetros
de area y controles de radiacion anuales.

- En radiodiagnéstico se realizan controles mediante dosimetros personales,
dosimetros de areay los controles anuales de niveles de radiacién de cada equipo.------

3- Vigilancia de la contaminacion radiactiva y descontaminacion

- Los controles de la contaminacién superficial en el servicio de medicina nuclear (IR-
3078) son realizados mediante monitores de contaminacion por la propia instalacion
diariamente y el personal del SPR supervisa las realizadas por la IR. Se registran los
resultados.

- En fecha 28.05.14 acude para hacer un frotis a la fuente de la HDR por un aviso
de fabrica de posible contaminacion de fuentes que han salido de ella. Se encuentra
contaminacion por Ir-192. Se paran los tratamientos hasta su resolucién. Se comunica
la incidencia al CSN y al SCAR. Los niveles son minimos y no afectan a la salud de los
trabajadores. Se avisa al comité de empresa y al servicio de vigilancia de la salud. En
fecha 13.06.2014 se procede a la descontaminacién del equipo.

- Las pruebas de hermeticidad de las fuentes de Sr-90 de las diferentes instalaciones
fueron realizadas para la IR-3097 en fecha 8.01.2015, para la IR-2920 en fecha
16.01.2015, para la IR-1552 en fecha 31.08.2015 y para la IR-3097 en fechas
20.11.2014 y 22.01.2015.

4-Clasificacion y sefializacion de zonas

- EI JSPR clasifica y sefializa las diferentes zonas de las instalaciones segun la normativa
vigente.

5-Clasificacion del personal

- Todos los trabajadores expuestos disponen de un protocolo médico con su
documentacion sanitaria individual que contiene los resultados del examen médico
previo y los controles anuales.

- El total de trabajadores expuestos del Hospital y centros cubiertos es de 310.-----------

- Estos trabajadores estan clasificados en A o B por el SPR en funcién del trabajo a
realizar y la dosis a recibir.




CSN

/

CSN-GC/AIN/02/SPR/T-001/2015

Hoja 7 de 13

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Todo el personal de las instalaciones radiactivas es considerado A.

- El personal de RX es considerado B a excepcion del personal de quiréfanos en que
hay dos tipos de centros que funcionan de la siguiente manera:

e En algunos centros van los técnicos de RX a realizar las radiografias o la

escopia al quir6fano y son considerados A y ademas hay dosimetria de

area para el resto del personal de quiréfano (B).

e En los otros centros en los que no acude el técnico de RX hay un
director de radiodiagndstico considerado A (Traumatdlogo) vy
dosimetria de area para el resto del personal considerado B.--------------

- 310 dosimetros personales:
- en RX del hospital: 48 personales
- en la IR-3078: 25 personales
- en la IR-1552: 45 personales
- en la IR-3097: 41 personales
- en la IR-2920: 22 personales

- 46 dosimetros de area:
- en RX en las salas de intervencionismo, en quirofanos y en las salas de
neonatos donde hay mucha carga de trabajo
-enlalR-3078 : 7 de area
-en laIR-1552: 3 de area
- enlaIR-3097: 5 de area
-enlaIR-2920: 5 de area

- El personal del SPR esta clasificado como Ay dispone de 12 dosimetros personales y
6 suplentes.

- La lectura de los dosimetros la realiza el que
transmite los resultados de las lecturas al SPR mediante acceso telematico que puede
pasarse a soporte de papel.

- Los dosimetros se reciben en el SPR donde administrativa, verifica la
recepcion y los distribuye a los distintos centros o servicios.

- Se dispone de una base de datos donde estan actualizados los historiales
dosimétricos de los trabajadores con dosimetro personal y los protocolos médicos de
los trabajadores profesionalmente expuestos.

- El JSPR comunica a los usuarios las dosis que superan los 1 mSv mensuales.--------------
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- Respecto al control de las embarazadas gestantes, se evaltan los riesgos asociados al
puesto de trabajo y se deja en su puesto o se solicita una baja laboral segun el
resultado del informe correspondiente.

- Los servicios con mayor contribucion a la dosis colectiva son los servicios de Medicina
Nuclear, Hemodinamica Cardiaca y Radiologia Intervencionista.

- La vigilancia médica de los trabajadores profesionalmente expuestos es realizada por
Convocan anualmente al personal de categoria A y el personal B
acude a las revisiones médicas de modo voluntario.

- El SPR es el encargado de la clasificacion del personal y de si necesitara licencia o
acreditacion y/o dosimetro personal y de mufieca.

6- Gestion de Licencias y Acreditaciones

- El SPR es el responsable de la gestion de las licencias y acreditaciones de los
trabajadores de las instalaciones de su competencia.

- En las IR-1552-3097-2920: se dispone de 12 licencias de supervisor de y 27 de
operador.

- Las licencias son compartidas a excepcion de los Sres
que son operadores Unicamente de la IR-2920. ----------

- En la IR-3078 (MN) disponen de 10 licencias de operador y 3 de supervisor.--------------

- Los Dres. que pertenecen al
SPR ya no renovaran sus licencias.

- Las Licencias de MN pertenecen al y son gestionadas por el
SPR.

- En la RX-T/30826 instalacion de radiodiagndstico del estaban
disponibles:

- 9 acreditaciones para dirigir

- 25 acreditaciones para operar

- 1 Traumatodlogo acreditado

- 2 directores de 22 nivel en intervencionismo

- Enla RX-T/1122 de Tortosa: 3 operadores de radiodiagnostico médico.

- En la instalacién de Hospital estaban disponibles 3
acreditaciones para dirigir y 11 operadores y 1 traumatdlogo acreditado.----------~--------
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RX-T/1049 general estaban disponibles 2 acreditaciones para dirigir y 5 operadores.----

RX /1370dental: se encuentra parada.

- En la instalaciéon de . no estaban
disponibles acreditaciones para dirigir y disponian de 9 operadores y 4 traumatélogos
no acreditados.

- En la instalacion de Hospital : estaban disponibles 1
acreditacion para operar y 1 odontélogo acreditado.

-Enel. .~~~ estaban disponibles 3
odontdlogos acreditados.

-Enel’ . estaba disponible 1
odontdlogo acreditado.

- En_el ~ estaba disponible 1
odontdlogo acreditado.

estaba disponible 1 odontdlogo

acreditado.
7- Control de Calidad de equipos de Radiodiagnéstico

- El SPR participa en las pruebas de aceptacién de los equipos de radiodiagndstico
junto con la casa suministradora y emite el informe correspondiente.

- SPR es consultado en compra de equipos y forma parte de la mesa de licitacién.--------

- El SPR realiza los registros de las instalaciones y los certificados de conformidad
anuales y los periddicos.

- Estaban disponibles los certificados periddicos de conformidad de las instalaciones de
rayos X correspondientes al afio 2014.

- Seglin se manifestd no habia incidencias en los informes periddicos del afio Gltimo.----

- Estaba disponible el programa de proteccion radiologica.

- Segln se manifesté los equipos de radiodiagnostico disponen de contratos de
mantenimiento cor

- EI SPR dispone de listado de averias y reparaciones.
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8-Controles de calidad en Radioterapia y Medicina Nuclear.

- El SPR realiza los controles de calidad en Medicina Nuclear y en los Servicios de
Radioterapia Oncoldgica que se cumple con lo especificado en el RD 1841/19976 de 5
de diciembre por el que se establecen los criterios de calidad en Medicina Nuclear,
realizdndose las pruebas preceptivas semanalmente, mensualmente vy
trimestralmente.

9- Control y Gestién de dispositivos de proteccion radiolégica personal

- El JSPR mostro a la inspeccién un registro con el inventario de todos los dispositivos
disponibles con las caracteristicas de cada uno de los dispositivos y el lugar al que
estaban adscritos. Se realiza un control visual anual y se anota en el registro.-------------

10- Calibracién y Verificacién de los Monitores de Radiacion y Contaminacion

- Los monitores de medida de la radiacién y la contaminacion superficial se verifican de
acuerdo con el procedimiento de P-10.

- Los monitores de radiacién y los monitores de contaminacion se calibran en una
entidad acreditada cada 6 afios y el SPR los verifica anualmente o cuando se sospecha
de alguna anomalia en el funcionamiento.

- Cada monitor dispone de un registro asociado con las fechas de las verificaciones y
del correspondiente informe de verificacion.

- Estaban disponibles los resultados de las verificaciones realizadas por el SPR de los
equipos de deteccién de la radiacién y de la contaminacién de las instalaciones
radiactivas realizadas durante los afios 2014-2015.

11- Gestidon de Material Radiactivo

- La instalacién radiactiva de Medicina Nuclear compra su material radiactivo y se
responsabiliza de no superar los limites autorizados.

- El JSPR dispone cada semana del fax con la actividad de la instalacion de medicina
nuclear y controla el material adquirido.
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12- Gestién de Residuos Radiactivos

- La gestién de los residuos de la instalaciéon de medicina nuclear es realizada por el
propio servicio. El supervisor de la instalacion realiza un informe semanal que envia al
SPR que supervisa los resultados y si hay algun problema en dicha gestién. ----------------

- Los informes se encontraban en el Hospital nuevo donde estaba la mayor parte de la
documentacion.

- Los generadores de Mo0-99/Tc-99m agotados de la firma son retirados por la
propia firma.

- Estaba disponible el protocolo de gestién de los residuos radiactivos generados en la
instalacion.

- Los residuos radiactivos sdlidos y mixtos se eliminan como residuo sanitario, cuando
su actividad especifica llega a ser inferior a los limites descritos en el protocolo de
residuos de la instalacion.

- Estaba disponible el registro escrito de la desclasificacion de los residuos radiactivos
sélidos.

13-Formacion e informacién en Proteccion Radioldgica

- Este procedimiento alcanza a los TE, las personas en formacién y los estudiantes que
tengan que utilizar fuentes radiactivas de las instalaciones radiactivas.

Formacion impartida

- Curso de formacién para operadores en Instalaciones Radiactivas 28.06.2012 en la
5.10.2012y 22.11.2012.

- 3 cursos de formacién basica en PR en el
21.11.2012, 28.11.2012 y 13.03.2013.

- 3 cursos de primer y segundo nivel en proteccion radiolégica para radiologia
intervencionista en el

- Curso de directores de Radiodiagnostico Mayo-Junio 2013

- Curso de directores de Radiodiagndstico Octubre-Noviembre
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- En abril-mayo 2014: curso de segundo nivel en proteccidn radioldgica para radiologia
intervencionista en Tarragona.

- En junio de 2014 han impartido el curso de operadores de medicina nuclear en
Barcelona.

- En junio de 2014 han participado en el curso de supervisores de medicina nuclear en
Barcelona.

- Curso de formacidn bésica en PR. Conceptos generales 18.11.2014 en

14- Intervencién del SPR en la documentacion preceptiva de las instalaciones

- El JSPR manifesté que elaboran las documentaciones para las solicitudes de
autorizacion, modificacién de las instalaciones radiactivas y las inscripciones de RX en
el registro correspondiente, tramitan las licencias y acreditaciones y preparan los
informes anuales de las instalaciones con la colaboracion de las instalaciones
radiactivas y los informes periédicos de las instalaciones de radiodiagnostico.-------------

IV-INFORME ANUAL.
- Estaba disponible el informe anual del SPR correspondiente al afio 2014.----------------~-

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la
Ley 15/1980, de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, sobre
Energia Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el
Reglamento sobre Protecciéon Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes; y la
autorizacion referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984y
renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de
diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y
en la sede del Servei de Coordinacid d’Activitats Radioactives del Departament
d’Empresa i Ocupacié de la Generalitat de Catalunya a 1 de octubre de 2015

Firmado:
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RAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas vigente, se invita al titular, o a un representante
acreditado del Servei de Proteccié Radiologica del Hospital Universitari Sant Joan de
eus, a que con su firma haga constar, a continuacién, las manifestaciones que estime
pertinentes.



A\

% Hospital Universitari
¢? Sant Joan
REUS

TRAMITE:

1.- Todos los titulados se reparten las tareas de proteccion radiolégica aunque
preferentemente se encargan de
radiodiagnéstico y medicina nuclear; el resto de personal se dedica
mayoritariamente a radioterapia y a proteccion radiolégica

respaldado por todos los anteriores.

Los temas de radiodiagndstico y medicina nuclear preferentemente se ocupan
respaldados por

2.- Las licencias son compartidas a excepcion de los Sres.

que son operadores Unicamente de la

IR-2920.
Solo los Sres. son operadores
Unicamente de la IR-2920, el Sr. dispone de licencia de operador

compartida para las IR-2920, IR-1552 i IR-3097.



F T Generalitat de Catalunya
\1Y Departament d’Empresa i Ocupacid
Direccié General d’Energia, Mines

i Seguretat Industrial
Servei de Coordinaci6 d'Activitats Radioactives

Diligencia

En relacion con el acta de inspeccion CSN-GC/AIN/2/SPR/T-1/2015 realizada el
28/09/2015, al SPR i Fisica Meédica del sito en
de Reus, el titular incluye comentarios y alegaciones a su

contenido.
inspectora acreditada del CSN, que la suscribe,

manifiesta lo siguiente:

X Se acepta el comentario
No se acepta el comentario
El comentario o alegacién no modifica el contenido del acta

Barcelona, 11 de noviembre de 2015





