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ACTA DE INSPECCION

D I Inspectora del Consejo de

Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se persond el dia 3 de febrero de dos mil once en la

empresa VORSEVI S.A. (delegacion de Jaén), cili

Olivares, Jaén.

[Que la visita tuvo por objeto realizar una inspeccion de control a una
instalacion radiactiva con fines industriales en sus actividades de medida de
densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya
altima autorizacion (MO-14/MO-15) fue concedida por la Direccion General
de Politica Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en fecha 25 de agosto de 2009.

Que la Inspeccién fue recibida por D.| -' Delegado y
Supervisor, quien en representacion del tltular acepto Ia finalidad de la
inspeccién en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Proteccion
Radiolégica.

Que elllos representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que, el acta que se levante de este
acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma,
tendran la consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de
oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a
los efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacion
aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter
confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
informacion requerida y suministrada, resulta que:

1.- Situacion de la instalacién (Cambios y modificaciones; incidencias).

- “VORSEVI, S.A.” con domicilio social en ¢/ Isla de
Cartuja en Sevilla, es titular de una instalacién radiactiva de segunda
categoria y referencias IRA/1449 e IR/SE-27/87 y dispone de
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autorizacién para desarrollar las actividades de “medida de densidad y
humedad de suelos y radiografia industrial” con un almacenamiento
central en Sevilla y diez recintos de almacenamiento en otras tantas
provincias.

- En fecha 21.09.09 el CSN habia emitido una correccién de error en la
modificacion [ que afectaba a la especificacion n° 3 del
condicionado y propone la sustituciéon de la misma. En ella se especifica
la capacidad del almacenamiento de la sede en Sevilla (4 equipos mdh)
y la direccién correcta de la delegacién en Granada.

- El titular habia solicitado en mayo de 2010 la modificacién (MO-16) de la
instalacién que incluye el cese de funcionamiento de la delegacién de
Alicante y el cambio de capacidad de almacenamiento en la delegacién
de Badajoz (cuatro equipos en vez de dos).

- El titular manifesté que no se habia producido en esta delegacién
ningun suceso ni incidencia radiolégica notificable ni ninguna
comunicacioén de deficiencias desde el 2 de febrero de 2011.

-1 - El dia de la inspeccién en la delegacién se encontraban operativos dos
equipos e gun se describe en apartados posteriores.

2.- Personal, trabajadores expuestos (delegacion Jaén)

- Para dirigir el funcionamiento de la instalacién radiactiva en su conjunto
existe un supervisor provisto de licencia reglamentaria y vigente en el
campo “medida de densidad y humedad de suelos”“
(23.02.12), que manifiesta estar localizable y disponible durante el
funcionamiento de la instalacion.

- La instalaciéon dispone de personal con licencia de operador (2) en el
We “medida de densidad y humedad de suelos”

14.06.12) VI (23.01.11).

- El titular ha realizado la clasificacién radiolégica de los trabajadores
expuestos en “categoria B” y ha dejado constancia documental de la
misma en el diario de operacidon de la instalacién 17.02.2010. Se
consideran como tales a todo el personal con licencia.

- El titular ha realizado la distribucién de los documentos Reglamento de
Funcionamiento y Plan de Emergencia en su ultima versién y ha
impartido formacién en proteccion radiolégica al personal de la
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delegacion de Badajoz. Disponibles registros “acuse de recibo” de los
operadores, fecha, y contenido de la misma.

e EI titular realiza el control dosimétrico de los trabajadores expuestos
mediante dosimetros individuales TL, manifiesta que ningun trabajador
es trabajador expuesto en otra instalacién y dispone de sus historiales
archivados.

- La gestion de los dosimetros esta concertada con el Servicio de
Dosimetria Personal Bl que envia un informe dosimétrico por
grupo de usuarios y mes.

- Se manifiesta que no se ha producido ninguna incidencia o anomalia en
relacién con el recambio, uso y valores dosimétricos asignados.

- El dltimo informe dosimétrico disponible correspondia a diciembre de
2010 y presentaba para el supervisor y los dos operadores valores
inferiores a 1 mSv en dosis acumulada anual y en dosis acumulada
periodo cinco anos.

El titular efectia la vngllanmasanltana de los trabajadores expuestos por
un servicio de prevencié

] s de
aptitud de los operadores de 01. 06 10Wy de

30.03.10[

.- Dependencias, equipos y material radiactivo (delegacion de Jaén).

La instalacion tiene autorizados (etf n® 7) y (etf n° 3):

“28 equipos firma RS . serie 3400 que incorporan fuentes de
Americio-241/Berilio de 1,48 GBq (40 mCi) y de Cesio-137 de 296 MBq
(8 mCi)”

»  “un recinto de almacenamiento en Jaén con capacidad para dos
equipos”.

- El titular tiene destinados en esta delegacion dos equipos, en uso,
identificados, segun su documentacion (certificado de equipo y fuentes):

n/s 34880, con fuentes de Cs-137 (n/s 77-1939, 0,30 GBq)
y de Am-241-Be (n/s 78-136, 1,48 GBq)

" n/s 39551, con fuentes de Cs-137 (n/s 77-7090, 0,30 GBq)
y Am-241-Be (n/s 78-4273, 1,48 GBq)
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- Uno de Ios_ n/s 39551 llegaba a la instalaciéon en un vehiculo
sefalizado exteriormente (paneles naranjas y placas-etiquetas), dentro
de su maleta de transporte, sujetada fuertemente en su zona trasera. El
vehiculo lo conducia el operador —que portaba
dosimetro TLD.

- El otro n/s 34880 permanecia almacenado en el recinto
autorizado dentro de su maleta de transporte. También estaba presente

el operador I iue también portaba dosimetro TLD.

- Ambos operadores colaboraron en la manipulacién e identificacion de
equipos, monitores de radiaciéon y documentacién de transporte.

- El recinto de almacenamiento se encuentra situado dentro de la nave de
la empresa, colindante con la cdAmara humeda y frente al laboratorio de
muestras. Su capacidad es para dos equipos (1,40 cm x 90 cm) y el
espesor de sus paredes de hormigén de 20 cm. En su zona superior se
encuentra una tapa metalica con cerradura. La zona se encuentra
sefalizada como “zona controlada”.

- Ambos § i disponian de chapas identificativas de equipo y del

\,‘Amaterial radiactivo incorporado  (simbolo  basico del “trébol”,
radionucleidos y actividades), también llevan troquelado el n/s del

equipo en su mango.

Se disponia de material para acordonar y balizar las zonas de trabajo
que incluye dispositivos que producen destellos luminosos (al menos 1).

El titular realiza las revisiones de los equipos con una frecuencia
semestral mediante procedimiento propio y bienal a través de la
empresa

- Disponibles las fichas de revision interna para - n/s 34880 de
25.05.10 y 25.11.10 semestrales e informe de revision bienal de
11.02.10 (este informe presentaba una fecha equivocada y ha sido
posteriormente rectificada por la empresa ) y para
n/s 39551 de 25.05.10 y 25.11.10 semestrales e informe de revision
bienal de 11.02.10

o FEl titular realiza las revisiones especiales de soldadura de varilla de sus
equipos en la empres .
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- Disponible el informe sobre elflliliii n/s 34880 con fecha de 11.02.10 y
estado satisfactorio. EIffn/s 39551 se mantiene en el periodo de
cinco afos desde su adquisicién (certificado de equipo 05.11.07).

o El titular realiza las pruebas anuales que garantizan la hermeticidad de
las fuentes radiactivas y la ausencia de contaminacion superficial a

través de la entidad mmsponibles los
certificados de hermeticidad de ambos equipos de 26.06.10 y 26.07.10

respectivamente.

.| dispone de un diario de operacién (no diligenciado) donde
se registran en cada salida, fecha, lugar de desplazamiento, operador
implicado, n° de ensayos y revisiéon peridédica del monitor de radiacion.
Son firmados por el supervisor al menos cada tres meses.

Transporte de material radiactivo (delegacion de Jaén)

- Las maletas de trasporte de ambos equipos presentaban buen aspecto
en cuanto a cierres, estaban sefalizadas lateralmente, con dos
etiquetas de categoria amarilla radiactiva Il, en otra etiqueta figuraban
los datos de marcado del bulto incluyendo en el nombre del expedidor.

Disponibles los certificados de aprobacion de las fuentes como material
radiactivo en forma especial para las fuentes encapsuladas de Cs-137
USA/0356/S-96 rev.12 (31.12.14) y para Am-241/Be CZ/1009/S-96 Rev
1 (31.12.13) que se referencian y acompafan a la carta de porte.

Disponible carta de porte por equipo e instrucciones de emergencia____

Disponibles los certificados de formacién de operadores/conductores
para el transporte de equipos radiactivos por carretera expedidos por el
titular.

- La empresa dispone de dos vehiculos en esta delegacion para el
transporte de los equipos. Uno de ellos se encontraba en la nave segun
se ha descrito en parrafos anterioresiiiiiiiid matricula ﬁ
Disponible material para su sefializacion: placas-etiquetas imantadas (3)
y paneles naranjas (2) 70/3332. Segun se manifest6 y se pudo
comprobar el bulto se sujeta en su interior mediante “pulpos” o cuerda.

- El titular manifiesta que esta realizando las gestiones necesarias para
disponer de Consejero de seguridad en el transporte de mercancias
peligrosas.
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- Disponible Péliza de cobertura de riesgos por actividades de transporte

nfill T conlll T valida hasta 01.01.2012. _
4.- Vigilancia radiologica (delegacion de Jaén)

- La instalacion dispone de detectores de radiacion para realizar la
vigilancia radiolégica y para acompanar a los equipos radiactivos cuando
se encuentren almacenados o en funcionamiento:

o [ In/s 13601, operativo y verificado 15.07.10.

6 — n/s 14081, operativos y verificado 15.07.10

/s 01232 calibrado en 16.01.09. como monitor de

referencia

“{ - El titular tiene establecido un programa de calibraciones y verificaciones
reflejado en procedimiento escrito (11.06.09) que incluye periodos de
calibracion cada cuatro afnos para el monitor de referencia y de
verificaciéon rutinaria mensual por operadores con registros en los diarios
de operacion de los [ de verificacion anual frente a monitor
calibrado, para los monitores de campo con registros certificados por el
supervisor. Disponibles los certificados de verificacién en las fechas
indicadas.

- El titular lleva a cabo una vigilancia radiolégica en las areas anexas al
recinto de almacenamiento y de los niveles de radiacion en el exterior de
los equipos en la delegaciéon de Jaén con periodicidad trimestral y
efectuara registros sobre dichos controles.

- Disponibles los registros correspondientes a 24.03.10, 07.06.10,
16.09.10 y 20.12.10 que indican valores de libre acceso en areas
anexas y valores que se mantienen a lo largo del tiempo sobre maletas
y equipos.

Los certificados de hermeticidad de las fuentes expedidos por
: | incluyen medidas de niveles de radiacion en el
quipos con obturador abierto y cerrado. Los valores
registrados en junio y julio de 2010 indican para ambos equipos valores
medios de 28 mR/h y 11 mR/h respectivamente y similares a informes
anteriores.

- Durante la inspeccién se realizaron medidas de tasas de dosis:
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o Sobre maleta con /s 34880, zona superior (asa), 23 uSv/h, en
su zona lateral derecha a un metro 1,4 uSv/h.

e En equipo -n/s 34880 sobre teclado 38 pSv/h y en mango 2,7
MSv/h.

e Sobre maleta con— n/s 39551, zona superior (asa). En zona lateral
derecha a un metro valor inferior a 3 pSv/h.

e En equipofl T n/s 39551 sobre teclado 32,2 uSv/h y en mango 1,2
HSv/h.

 En el exterior del vehiculo con el n/s 39551 cargado, 6 pSv/h y
en cabina valores inferiores a 1 uSv/h.

e Zonas colindantes del recinto, inferiores a 0,5 pSv/h y sobre puerta
metalica inferiores a 1 uSv/h (con [EEEEEEn/s 34880 en su maleta
colocado en vertical)

(3]

. — Informes y registros

- La instalacién en su conjunto dispone de un diario de operacién general
sellado por el CSN vy registrado con el n® 247.04, cumplimentado por el
supervisor donde se registran entre otros datos relativos a solicitudes y
modificaciones, adquisiciones de equipos, revisiones y resultados,
elaboracion de documentos, movimientos de personal, inspecciones del
CSN, valoracion de datos de dosimetria, etc.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reg ito sobre Proteccién Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes vy | né‘ferlda\autonzac:lon se levanta y suscribe la
presente acta por triplica o en Magrid y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a trece de febrero de dos mil once.

TRAMITE. En cumplimienta de lo djspuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un répresertante autorizado para que con su firma,
lugar y fecha, manifieste su con idad o reparos al contenido del Acta.
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